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Il cappuccio è stato inserito correttamente fino in fondo 
quando si percepisce uno scatto percepibile all’udito 
e al tatto.
È possibile rimettere correttamente e senza alcun 
sforzo il cappuccio sul pungidito soltanto se il caricatore 
di lancette è inserito completamente nel pungidito. Non 
esercitare forza nel rimettere il cappuccio sul pungidito 
poiché così facendo si potrebbero danneggiare 
il cappuccio e il pungidito. Correggere, invece, il 
posizionamento del caricatore di lancette.
Ogni caricatore di lancette contiene 6  lancette. La 
prima lancetta è ora pronta per l’uso. La finestrella 
con il numero di lancette ancora disponibili indica il 
numero 6: sono cioè disponibili 6 lancette (vedere 5 ).

Suggerimento
Non togliere il caricatore di lancette prima che siano 
state utilizzate tutte e 6  le lancette. Una volta tolto, il 
caricatore di lancette non può essere più reinserito.

Impostazione della profondità di puntura
È possibile scegliere tra 11  profondità di puntura 
(da 0,5 a 5,5). Il quadratino argentato (indicatore della 
profondità di puntura) sul pungidito indica la profondità 
di puntura impostata. Maggiore è il numero, maggiore 
è la profondità di puntura. 
Se non si ha ancora esperienza con questo pungidito, 
si consiglia di iniziare impostando una profondità di 
puntura bassa, per esempio livello 2. 

 W AVVERTENZA
Rischio di lesione
Una puntura effettuata troppo in profondità può ferire 
i bambini.
Prima di utilizzare per la prima volta il pungidito sui 
bambini chiedere consiglio al proprio medico curante. 
Iniziare con la profondità di puntura più bassa.

	X Ruotare il cappuccio del pungidito finché 
l’indicatore è sulla profondità di puntura desiderata  
(vedere 6 ).

Prelievo della goccia di sangue

 W AVVERTENZA
Rischio di infezione
La lancetta è stata utilizzata più volte per il prelievo 
di sangue.
Per prevenire la trasmissione di infezioni, utilizzare 
la lancetta solo una volta per il prelievo di sangue.

Rischio di infezione
In rari casi, in seguito al prelievo di sangue, la 
lancetta potrebbe non rientrare nel pungidito. 
Per prevenire la trasmissione di infezioni, in seguito 
al prelievo di sangue, controllare che la lancetta non 
protruda dal cappuccio. Nel caso in cui la lancetta 
protruda dal cappuccio, porre in disparte con 
cautela il pungidito. Conservare il pungidito in un 
luogo fuori portata e rivolgersi al servizio assistenza.

 W PRECAUZIONE
Rischio di infezione
Il punto di prelievo non è stato pulito.
Prima di eseguire il prelievo di sangue, pulire il punto 
di prelievo.

I Istruzioni per l’uso

Uso previsto
Pungidito
Il pungidito Accu-Chek FastClix è uno strumento 
per prelevare in modo semplice e praticamente 
indolore sangue capillare dal polpastrello. Il pungidito 
Accu-Chek FastClix è indicato solo per l’uso da parte 
di un singolo paziente! Con esso si deve prelevare 
sangue sempre e solo dalla medesima persona. L’uso 
in comune del pungidito con altre persone, anche se 
si tratta di familiari, o l’uso del pungidito da parte di 
personale sanitario per il prelievo di sangue su più 
persone comportano il rischio di trasmettere infezioni. 
Questo pungidito non è pertanto indicato per l’uso 
professionale nelle strutture sanitarie. Non è un 
prodotto sterile. 
Le persone che praticano l’autocontrollo glicemico 
sono da considerarsi il gruppo target. 

Lancetta
Un caricatore contiene 6 lancette Accu-Chek FastClix. 
Il caricatore di lancette è indicato per l’uso insieme al 
pungidito Accu-Chek FastClix. Il caricatore di lancette 
è una parte monouso. Ogni lancetta contenuta nel 
caricatore è indicata per essere usata una sola volta. 
Il caricatore di lancette Accu-Chek FastClix dotato di 
6 lancette è indicato per l’uso insieme al pungidito 
Accu-Chek FastClix per eseguire il prelievo di sangue 
capillare in modo semplice e praticamente indolore. 
Il caricatore di lancette è un articolo monouso 
che contiene 6 lancette, ognuna delle quali deve 
essere usata una sola volta. Ogni lancetta dispone 
di un cappuccio di protezione che ne conserva la 
condizione sterile fino al momento del suo primo 
utilizzo. Le lancette sono sterilizzate tramite metodo di 
sterilizzazione con radiazioni ionizzanti. Il caricatore di 
lancette usato ha un meccanismo di arresto che non 
consente il suo riutilizzo.

Caratteristiche del pungidito
Il pungidito dispone di 11 diverse profondità di puntura 
in modo da poter adattare la profondità di puntura 
alla conformazione cutanea. Il pulsante di rilascio 
consente di caricare il pungidito e di rilasciare la 
lancetta contemporaneamente. Rilasciando il pulsante 
una lancetta punge la cute. Nel pungidito si inserisce 
un caricatore di lancette che contiene 6  lancette. Con 
le 6  lancette sterili si possono eseguire 6  prelievi di 

Disinfezione
	X Inumidire un panno con alcol isopropilico al 70 %.
	X Strofinare accuratamente il pungidito e il cappuccio 
per 2  minuti ciascuno. Strofinare il pungidito 
solo all’esterno e il cappuccio del pungidito sia 
all’esterno che all’interno.
	X Rimettere il cappuccio sul pungidito.
	X Avvolgere completamente il pungidito nel panno. 
	X Lasciare il pungidito così avvolto per 8 minuti.
	X Svolgere il pungidito dal panno e lasciarlo asciugare 
all’aria. 

Smaltimento del pungidito

 W PRECAUZIONE
Rischio di infezione
Il pungidito è venuto a contatto con il sangue e non è 
stato smaltito correttamente.
Per prevenire la trasmissione di infezioni, smaltire il 
pungidito usato come materiale infetto secondo le 
disposizioni locali.

Il pungidito può venire a contatto con il sangue durante 
il prelievo. Per questo motivo un pungidito usato 
rappresenta un rischio di infezione. 
Smaltire un pungidito non utilizzato come rifiuto di 
plastica.
Per ulteriori informazioni sullo smaltimento corretto 
contattare l’ente o l’autorità locale competente.

Siti alternativi per il prelievo di sangue
I campioni di sangue capillare per il test della glicemia 
possono essere prelevati non solo dal polpastrello, ma 
anche da altre parti del corpo (tenar e ipotenar della 
mano, braccio, avambraccio, polpaccio o coscia). 
L’impiego di siti alternativi per il prelievo di sangue 
viene chiamato test da siti alternativi (in inglese 
Alternative Site Testing, abbreviato in AST). Per poter 
prelevare sangue capillare da altre parti del corpo 
è necessario cambiare il normale cappuccio del 
pungidito, sostituendolo con un cappuccio speciale, il 
cappuccio AST Accu-Chek FastClix. 

Informazioni per l’ordine
Per ordinare un pungidito Accu-Chek FastClix, 
i caricatori di lancette Accu-Chek FastClix o un 
cappuccio AST Accu-Chek FastClix, rivolgersi al servizio 
assistenza (vedere il paragrafo Servizio assistenza).

Segnalazione di incidenti gravi
I pazienti/gli utenti/le terze parti nell’Unione Europea 
e nei Paesi in cui si applica un identico regolamento 
possono segnalare presso il produttore e l’autorità 
nazionale competente un incidente grave avvenuto 
durante l’utilizzo o in seguito all’utilizzo del dispositivo. 

Versione attualizzata
2021-03

Servizio assistenza
Italia 
Servizio Assistenza 800 822 189 
www.accu-chek.it 

Svizzera 
Servizio clienti Accu-Chek 0800 803 303 gratuito 
www.accu-chek.ch 

Rischio di infezione
La data di scadenza della lancetta è stata superata.
Utilizzare esclusivamente le lancette che non hanno 
superato la data di scadenza. La data di scadenza 
è stampata sulla confezione accanto al simbolo E.

In generale, tutte le dita sono adatte per eseguire il 
prelievo di sangue. Non eseguire il prelievo da dita 
che presentano un’infezione della pelle o dell’unghia. 
Si consiglia di prelevare il sangue capillare dalle parti 
laterali del polpastrello, poiché questi punti sono meno 
sensibili al dolore. Utilizzare sempre una lancetta 
nuova per ogni prelievo di sangue, in modo che il 
prelievo risulti praticamente indolore.
Utilizzare il pungidito solo con il cappuccio inserito. 
Senza cappuccio del pungidito, la lancetta penetra 
troppo in profondità e la puntura può essere dolorosa.
	X Premere fermamente il pungidito sul punto di 
prelievo prescelto (vedere 7 ).
	X Premere il pulsante di rilascio completamente fino 
in fondo (vedere 8 ).

La lancetta viene rilasciata e punge la cute.
	X Massaggiare il dito premendo lievemente in 
direzione del polpastrello per favorire la formazione 
della goccia di sangue.

La quantità di sangue che fuoriesce dipende dalla 
profondità di puntura e dalla pressione con la quale si 
applica il pungidito sulla cute.
Se non dovesse fuoriuscire sangue a sufficienza, al 
prelievo successivo premere con più forza il pungidito. 
Se ciò non dovesse bastare, aumentare gradualmente 
il livello della profondità di puntura.
Se dovesse fuoriuscire troppo sangue, ridurre il livello 
della profondità di puntura.
	X Eseguire il test della glicemia immediatamente dopo 
aver effettuato il prelievo di sangue, seguendo le 
istruzioni riportate nel manuale per l’uso del proprio 
misuratore di glicemia.

Si consiglia in seguito di riparare il punto di prelievo 
dallo sporco.

Posizionamento di una nuova lancetta
Se è già stato eseguito un prelievo di sangue con il 
pungidito, è necessaria una nuova lancetta per il 
prelievo successivo.
	X Spostare la levetta laterale del pungidito verso A 
fino all’arresto e poi di nuovo verso B (vedere 9 ).

La lancetta successiva è ora pronta per l’uso.
La finestrella accanto alla levetta indica ora una 
lancetta disponibile in meno, per esempio 5 al posto 
di 6.
	X Seguire le istruzioni riportate al punto precedente 
ogni volta che si sostituisce una lancetta.

Dopo ogni sostituzione di lancette, la finestrella con 
il numero di lancette ancora disponibili indica una 
lancetta disponibile in meno, per esempio 3 al posto 
di 4. Quando si posiziona la sesta e ultima lancetta, la 
finestrella indica 1.

Sostituzione del caricatore di lancette usato
Quando è stata usata la sesta ed ultima lancetta, è 
necessario sostituire il caricatore di lancette usato con 
un caricatore di lancette nuovo.
	X Togliere il cappuccio dal pungidito (vedere 2 ).

 W PRECAUZIONE
Rischio di lesione
Il contatto del pungidito, del caricatore di lancette 
o della lancetta con la pelle può causare irritazione 
cutanea.

Se la cute mostra segni di irritazione o infiammazione, 
rivolgersi al medico curante.

Rischio di lesione
L’ago della lancetta è danneggiato perché è stato 
usato su una superficie dura.
Utilizzare la lancetta esclusivamente per il prelievo di 
una goccia di sangue.

Rischio di lesione
Alcune parti del pungidito, per esempio il pulsante 
di rilascio, potrebbero essere espulse durante l’uso.
Non puntare il pungidito verso il proprio viso o verso 
altre persone.

Se il pungidito o il caricatore di lancette è caduto a 
terra o è stato sottoposto a stress meccanici, verificare 
che non presenti danni, per esempio crepe. Non 
utilizzarli se sono danneggiati.
Inserire nel pungidito Accu-Chek FastClix solo caricatori 
di lancette Accu-Chek FastClix. Lancette o caricatori 
di lancette di altro tipo possono compromettere 
il funzionamento del pungidito o danneggiarlo 
permanentemente.

Preparazione
	X Prima di eseguire il prelievo di sangue, lavarsi 
le mani con acqua calda e sapone (vedere 1 ). 
Asciugare bene le mani. In tal modo si garantisce 
la necessaria pulizia del punto di prelievo e si 
favorisce l’irrorazione sanguigna.

Inserimento del caricatore di lancette
Per poter eseguire il prelievo di sangue con il pungidito, 
è necessario inserire un caricatore di lancette.

 W AVVERTENZA
Rischio di infezione
Le lancette all’interno di un caricatore di lancette 
danneggiato potrebbero non essere più sterili.
Non utilizzare il caricatore di lancette per il prelievo 
di sangue se è danneggiato o presenta crepature.

	X Togliere il cappuccio dal pungidito (vedere 2 ).
	X Inserire nel pungidito un nuovo caricatore di lancette 
con la parte bianca in avanti (vedere 3 ).

Non inserire il caricatore di lancette premendo 
contemporaneamente il pulsante di rilascio. Non 
inserire il caricatore di lancette tenendo il pungidito 
con il pulsante di rilascio appoggiato su una superficie, 
per esempio contro il piano di un tavolo. In questo 
modo una lancetta potrebbe essere rilasciata 
inavvertitamente provocando una puntura.
Il caricatore di lancette è inserito correttamente 
quando è completamente introdotto nel pungidito e ne 
sporge solo il bordo superiore (vedere 3 ).
	X Rimettere il cappuccio sul pungidito. La rientranza 
sul bordo del cappuccio deve combaciare con la 
sporgenza dell’indicatore della profondità di puntura 
(quadratino argentato) (vedere 4 ). 

sangue, dopodiché si sostituisce l’intero caricatore di 
lancette.

Prima di iniziare
Leggere queste istruzioni per l’uso prima di eseguire il 
prelievo della goccia di sangue dal polpastrello.

Le informazioni relative a situazioni che comportano 
un pericolo grave e prevedibile durante l’utilizzo del 
dispositivo sono precedute dalla seguente intestazione:

 W AVVERTENZA

Le informazioni relative a qualsiasi misura 
precauzionale necessaria all’utilizzo sicuro ed efficace 
del dispositivo o necessaria allo scopo di evitare il 
danneggiamento del dispositivo stesso in seguito al 
suo utilizzo, anche improprio, sono precedute dalla 
seguente intestazione:

 W PRECAUZIONE

 W AVVERTENZA
Rischio di soffocamento
Questo prodotto contiene parti di piccole dimensioni 
che possono essere ingerite.
Conservare questo prodotto fuori dalla portata di 
persone che potrebbero ingerire parti di piccole 
dimensioni, come per esempio bambini piccoli.

Rischio di infezione
Il pungidito può venire a contatto con il sangue 
durante il prelievo. 
Per prevenire la trasmissione di infezioni, il pungidito 
non deve essere utilizzato da altre persone, anche se 
si tratta di familiari. Il personale sanitario non deve 
utilizzare il pungidito per il prelievo di sangue su più 
persone.

Rischio di infezione
Il pungidito o il caricatore di lancette è venuto a 
contatto con il sangue e presenta sporgenze taglienti 
a causa di danni.
Per prevenire la trasmissione di infezioni, controllare 
che il pungidito e il caricatore di lancette non siano 
danneggiati. Smaltire il pungidito o il caricatore di 
lancette danneggiato come materiale infetto secondo 
le disposizioni locali. 

B Consultare le istruzioni per l’uso in 
formato cartaceo o elettronico

w Attenzione, osservare le avvertenze 
di sicurezza contenute nelle 
istruzioni per l’uso del prodotto. 

E Utilizzare entro 

S Metodo di sterilizzazione con 
radiazioni ionizzanti 

D Prodotto monouso 

9 Singolo paziente – uso multiplo

7 Dispositivo medico

M Fabbricante 

6 Identificativo unico del dispositivo

R Codice dell’articolo 

L Numero di lotto 

c È conforme alle disposizioni delle 
normative dell’UE applicabili 

	X Estrarre il caricatore di lancette dal pungidito 
(vedere 0 ).

Un caricatore di lancette usato è riconoscibile dalla 
linea rossa presente sul cilindro bianco. Un caricatore 
di lancette usato ha un meccanismo di arresto che 
non consente il suo riutilizzo. I caricatori di lancette 
usati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici, o 
secondo le disposizioni locali.
	X Inserire un nuovo caricatore di lancette (vedere il 
paragrafo Inserimento del caricatore di lancette).

Condizioni operative
Utilizzare il pungidito e i suoi accessori nel rispetto 
delle seguenti condizioni operative:
• Intervallo di temperatura: da +5 a +45 °C
• Intervallo di umidità relativa: dal 5 al 90 %

Conservazione del pungidito e del 
caricatore di lancette

Non conservare il pungidito e il caricatore di lancette 
a temperature elevate, per esempio in un’auto 
surriscaldata. Il loro funzionamento potrebbe esserne 
compromesso.

Pulizia e disinfezione del pungidito e del 
cappuccio

 W PRECAUZIONE
Rischio di infezione
Il pungidito e il cappuccio possono essere entrati in 
contatto con il sangue. 
Per prevenire la trasmissione di infezioni, pulire e 
disinfettare sempre il pungidito e il cappuccio prima 
che siano presi in mano da altri, per esempio per 
prestare aiuto.

Per prevenire la trasmissione di infezioni, è necessario 
pulire e disinfettare regolarmente pungidito e 
cappuccio:
• almeno una volta a settimana,
• se ci sono residui di sangue sul pungidito o sul 

cappuccio,
• ogni volta, prima che il pungidito sia preso in mano 

da altri, per esempio per prestare aiuto.
Sono necessari un panno non lanuginoso in cui poter 
avvolgere interamente il pungidito, acqua e alcol 
isopropilico al 70 %.
Prima di disinfettare il pungidito e il cappuccio, è 
necessario pulirli per rimuovere il sangue e altre 
impurità. 
Per non danneggiare il pungidito e il cappuccio:
• Non immergere il pungidito e il cappuccio in liquidi.
• Utilizzare solo acqua per la pulizia e solo alcol 

isopropilico al 70 % per la disinfezione.
	X Togliere il cappuccio dal pungidito (vedere 2 ).
	X Estrarre il caricatore di lancette dal pungidito 
(vedere 0 ).

Pulizia
	X Inumidire leggermente un panno con l’acqua.
	X Strofinare accuratamente il pungidito e il cappuccio. 
Strofinare il pungidito solo all’esterno (vedere q ) 
e il cappuccio del pungidito sia all’esterno che 
all’interno (vedere w ).
	X Asciugare il pungidito e il cappuccio del pungidito 
con un panno asciutto.

Avant de commencer
Lisez les présentes instructions d’utilisation avant 
d’obtenir une goutte de sang à l’extrémité de votre 
doigt.

Les informations décrivant une situation impliquant un 
risque grave et prévisible lié à l’utilisation du dispositif 
sont précédées du titre suivant :

 W AVERTISSEMENT

Les informations concernant les soins particuliers que 
vous devez apporter à l’utilisation sûre et efficace du 
dispositif ou à la prévention de détériorations de ce 
dernier susceptibles de se produire suite à son usage 
ou son mésusage sont précédées du titre suivant :

 W PRÉCAUTION

 W AVERTISSEMENT
Risque de suffocation
Ce produit contient de petites pièces pouvant être 
avalées.
Conservez ce produit hors de portée des personnes 
susceptibles d'avaler de petites pièces, comme des 
enfants en bas âge.

Risque d’infection
Au cours du prélèvement d’une goutte de sang, 
l’autopiqueur peut entrer en contact avec du sang. 
Afin de prévenir toute transmission d’infections, 
l’autopiqueur ne doit pas être utilisé par d’autres 
personnes, même par des membres de votre famille. 
Les professionnels de santé ne sauraient utiliser 
l’autopiqueur pour recueillir du sang de différentes 
personnes.

Risque d’infection
L’autopiqueur ou la cartouche de lancettes est 
entré(e) en contact avec du sang et présente des 
parties saillantes dues à sa détérioration.
Assurez-vous de l’absence de détériorations sur 
l’autopiqueur et la lancette afin de prévenir la 
transmission d’infections. Éliminez un autopiqueur 
ou une cartouche de lancettes endommagé(e) à titre 
de matériel infectieux conformément aux règlements 
en vigueur dans votre pays. 

F Instructions d’utilisation

Utilisation prévue

Autopiqueur
L’autopiqueur Accu-Chek FastClix est un dispositif 
destiné au prélèvement de sang capillaire simple 
et pratiquement indolore sur l’extrémité du doigt. 
L’autopiqueur Accu-Chek FastClix n’est destiné qu’à un 
seul patient ! Il doit uniquement servir au prélèvement 
de sang chez une seule personne. Il existe un risque 
de transmission d’infections si l’autopiqueur est utilisé 
par d’autres personnes, notamment les membres 
d’une même famille, ou si les professionnels de 
santé emploient l’autopiqueur pour prélever le sang 
de plusieurs personnes. Cet autopiqueur ne convient 
donc pas à un usage professionnel en établissement 
hospitalier. Il ne s’agit pas d’un produit stérile. 
Les personnes ayant recours à l’autosurveillance de 
la glycémie sont considérées comme un groupe cible. 

Lancette
Une cartouche contient six lancettes Accu-Chek 
FastClix. La cartouche de lancettes est destinée à 
être utilisée avec l’autopiqueur Accu-Chek FastClix. 
La cartouche de lancettes est une pièce jetable. 
Chaque lancette qu’elle contient est destinée à n’être 
utilisée qu’une seule fois. La cartouche de lancettes 
Accu-Chek FastClix contient 6 lancettes et est destinée 
à être utilisée avec l’autopiqueur Accu-Chek FastClix 
pour un prélèvement de sang capillaire simple et 
pratiquement indolore. La cartouche de lancettes est 
un article jetable composé de 6  lancettes chacune 
destinée à n’être utilisée qu’une seule fois. Chaque 
lancette présente un capuchon protecteur garantissant 
sa stérilité jusqu’à sa première utilisation. Les 
lancettes sont stérilisées par irradiation. La cartouche 
de lancettes usagée empêche toute réutilisation.

Caractéristiques de l’autopiqueur
L’autopiqueur peut être réglé sur 11 profondeurs de 
piqûre différentes, que vous pouvez choisir en fonction 
de votre type de peau. Le bouton de déclenchement 
vous permet d’armer l’autopiqueur et de déclencher 
une lancette en une seule fois. Une fois déclenchée, la 
lancette pénètre la peau. Insérez une cartouche de 6 
lancettes dans l’autopiqueur. Vous pouvez obtenir une 
nouvelle lancette stérile à 6  reprises avant de devoir 
remplacer la cartouche de lancettes.

Nettoyage
	X Humidifiez légèrement un chiffon avec de l’eau.
	X Nettoyez soigneusement l’autopiqueur et l’embout, 
en nettoyant uniquement l’extérieur de l’autopiqueur 
(voir q ) et l’intérieur et l’extérieur de l’embout  
(voir w ).
	X Essuyez l’autopiqueur et l’embout avec un chiffon 
sec.

Désinfection
	X Humidifiez bien un chiffon avec de l’isopropanol à 
70 %.
	X Nettoyez soigneusement l’autopiqueur et l’embout 
pendant 2  minutes chacun. Nettoyez uniquement 
l’extérieur de l’autopiqueur et l’intérieur et 
l’extérieur de l’embout.
	X Replacez l’embout.
	X Enroulez entièrement l’autopiqueur dans le chiffon. 
	X Laissez-y reposer l’autopiqueur pendant 8 minutes.
	X Sortez de nouveau l’autopiqueur, puis laissez-le 
sécher à l’air. 

Élimination de l’autopiqueur

 W PRÉCAUTION
Risque d’infection
L’autopiqueur est entré en contact avec du sang et 
est éliminé de manière inappropriée.
Afin de prévenir la transmission des infections, 
éliminez l’autopiqueur usagé à titre de matériel 
infectieux conformément aux règlements en vigueur 
dans votre pays.

Au cours du prélèvement d’une goutte de sang, 
l’autopiqueur peut entrer en contact avec du sang. 
Un autopiqueur usagé peut donc impliquer un risque 
d’infection. 
Éliminez tout autopiqueur non usagé comme un déchet 
plastique.
Pour obtenir de plus amples informations sur 
l’élimination correcte, veuillez contacter votre conseil 
local ou les autorités compétentes.

Prélèvement sur site alternatif
Vous pouvez prélever le sang capillaire pour les 
mesures glycémiques non seulement à l’extrémité 
des doigts mais aussi sur d’autres sites (tels que 
paume, avant-bras, bras, mollet ou cuisse). C’est ce 
que l’on appelle le prélèvement sur sites alternatifs 
ou « Alternative Site Testing » en anglais (AST). Pour 
pouvoir prélever du sang capillaire sur d’autres 
parties du corps, vous devez remplacer l’embout 
normal par un embout spécial, l’embout AST 
Accu-Chek FastClix. 

Informations sur la commande
Veuillez vous adresser à votre service clients (voir 
section Service clients) si vous souhaitez commander 
un autopiqueur Accu-Chek FastClix, des cartouches 
de lancettes Accu-Chek FastClix ou un embout AST 
Accu-Chek FastClix.

Signalement d’incidents graves
Pour un patient/utilisateur/tiers au sein de l’Union 
Européenne et au sein de pays disposant d’un régime 
réglementaire identique  ; en cas de survenue d’un 

 W PRÉCAUTION
Risque d’infection
Le site de prélèvement n’a pas été nettoyé.
Nettoyez le site de prélèvement avant de prélever du 
sang.

Risque d’infection
La date de péremption de la lancette est dépassée.
N’utilisez que des lancettes dont la date de 
péremption n’est pas dépassée. La date de 
péremption est indiquée sur le carton d’emballage à 
côté du symbole E.

En général, tous les doigts conviennent au 
prélèvement. Certains doigts peuvent ne pas convenir 
au prélèvement s’ils présentent, par exemple, une 
infection de la peau ou de l’ongle. Il est recommandé 
de prélever le sang capillaire en piquant sur le côté 
de l’extrémité du doigt, car c’est à cet endroit que le 
prélèvement de sang est le moins douloureux. Utilisez 
une nouvelle lancette à chaque prélèvement afin de 
rendre ce dernier pratiquement indolore.
Utilisez l’autopiqueur uniquement lorsque l’embout est 
en place. S’il n’y a pas d’embout, la lancette pique trop 
profondément et le prélèvement peut être douloureux.
	X Appuyez fermement l’autopiqueur contre le site de 
prélèvement choisi (voir 7 ).
	X Enfoncez le bouton de déclenchement jusqu’à la 
butée (voir 8 ).

Cette opération déclenche la lancette qui pique alors 
la peau.
	X Pour faciliter la formation d’une goutte de sang, 
massez votre doigt de la base vers l’extrémité.

La quantité de sang obtenue dépend de la profondeur 
de piqûre et de la pression que vous avez exercée 
avec l’autopiqueur sur votre doigt.
Si la quantité de sang obtenue est insuffisante, appuyez 
l’autopiqueur plus fermement la fois suivante. Si cela 
ne suffit pas, augmentez petit à petit la profondeur de 
piqûre.
Si, au contraire, la quantité de sang obtenue est 
excessive, réduisez la profondeur de piqûre.
	X Effectuez la mesure de glycémie dès que vous 
avez prélevé le sang, conformément au manuel 
d’utilisation de votre lecteur de glycémie.

Il est recommandé de recouvrir le site de prélèvement 
afin de le protéger des impuretés.

Chargement d’une nouvelle lancette
Si vous avez déjà utilisé l’autopiqueur pour prélever du 
sang, vous devrez alors utiliser une nouvelle lancette 
pour votre prochain prélèvement de sang.
	X Poussez le levier sur le côté de l’autopiqueur 
jusqu’à la butée dans le sens A puis dans le sens 
B (voir 9 ).

La lancette suivante est maintenant prête à l’utilisation.
La fenêtre à côté du levier indique le nombre actualisé 
de lancettes disponibles qui a diminué d’une unité, par 
exemple 5 au lieu de 6.
	X Procédez tel que décrit à l’étape précédente à 
chaque fois que vous devez remplacer la lancette.

Chaque fois qu’une nouvelle lancette est engagée, 
le nombre de lancettes disponibles affiché dans la 
fenêtre diminue d’une unité, par exemple de 4 à 3. En 
cas d’engagement de la sixième et dernière lancette, 
la fenêtre affiche 1.

 W PRÉCAUTION
Risque de lésion
Tout contact cutané avec l’autopiqueur, la cartouche 
de lancettes ou la lancette peut entraîner une 
irritation cutanée.

En cas d’irritation ou d’inflammation cutanée, 
consultez votre professionnel de santé.

Risque de lésion
L’utilisation de l’aiguille de la lancette sur une 
surface rigide entraîne sa détérioration.
N’utilisez la lancette que pour obtenir une goutte de 
sang.

Risque de lésion
Certains composants de l’autopiqueur, comme le 
bouton de déclenchement, peuvent être expulsés 
lors de l’utilisation.
Ne pointez pas l’autopiqueur vers votre visage ni 
vers d’autres personnes.

En cas de chute à terre de l’autopiqueur ou de la 
cartouche de lancettes ou d’exposition à d’autres 
contraintes mécaniques, assurez-vous de l’absence de 
détériorations, comme des fissures. Ne les utilisez pas 
en cas de détériorations.
N’insérez que des cartouches de lancettes Accu-Chek 
FastClix dans l’autopiqueur Accu-Chek FastClix. 
L’emploi de toute autre lancette ou cartouche de 
lancettes risquerait d’entraver le bon fonctionnement 
de l’autopiqueur ou de l’endommager de manière 
permanente.

Préparation
	X Lavez-vous les mains à l’eau chaude et au savon 
avant d’effectuer le prélèvement de sang (voir 1 ). 
Séchez bien vos mains. Cela permet d’assurer une 
hygiène correcte du site de prélèvement tout en 
stimulant la circulation sanguine.

Insertion de la cartouche de lancettes
Vous devez insérer une cartouche de lancettes pour 
pouvoir prélever du sang à l’aide de l’autopiqueur.

 W AVERTISSEMENT
Risque d’infection
Les lancettes d’une cartouche de lancettes 
endommagée risquent de ne plus être stériles.
N’utilisez pas une cartouche de lancettes pour 
prélever du sang si elle est endommagée ou 
présente des fissures.

	X Retirez l’embout de l’autopiqueur (voir 2 ).
	X Insérez une nouvelle cartouche de lancettes dans 
l’autopiqueur en insérant d’abord la partie blanche 
(voir 3 ).

N’insérez pas une cartouche de lancettes tout 
en appuyant simultanément sur le bouton de 
déclenchement. N’insérez pas une cartouche de 
lancettes alors que le bouton de déclenchement 
est posé sur une surface, telle qu’une table. Vous 
risqueriez de déclencher une lancette et de vous 
piquer accidentellement.
La cartouche de lancettes est correctement 
insérée lorsqu’elle est entièrement emboîtée dans 
l’autopiqueur et que seul le rebord saillant dépasse de 
l’avant de l’autopiqueur (voir 3 ).

incident grave au cours de l’utilisation du présent 
dispositif ou suite à son utilisation, veuillez en informer 
le fabricant et votre autorité nationale. 

Mise à jour :
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Service clients
Belgique 
Tél : 0800-93626 (Accu-Chek Service) 
www.accu-chek.be 

France 
Service après-vente : 
Numéro vert : 0800 27 26 93 
www.accu-chek.fr 

Luxembourg
PROPHAC S.à r.l. 
5, Rangwee
L-2412 Howald 
B.P. 2063
L-1020 Luxembourg
Phone +352 482 482 500 
diagnostics@prophac.lu 

Suisse
Service clientèle Accu-Chek 0800 803 303  
appel gratuit
www.accu-chek.ch 

B Consulter les instructions 
d’utilisation ou consulter les 
instructions d’utilisation en format 
électronique

w Attention, se conformer aux 
consignes de sécurité figurant dans 
les instructions d’utilisation du 
produit. 

E Utiliser jusqu’au

S Méthode de stérilisation utilisant 
l’irradiation 

D À usage unique 

9 Patient unique – usage multiple

7 Dispositif médical

M Fabricant 

6 Identifiant unique du dispositif

R Numéro de référence 

L Numéro de lot 

c Conforme aux exigences en vigueur 
fixées par la législation européenne 

Remplacement d’une cartouche de 
lancettes usagée

Vous devez remplacer la cartouche de lancettes 
usagée par une nouvelle cartouche après avoir utilisé 
la sixième et dernière lancette.
	X Retirez l’embout de l’autopiqueur (voir 2 ).
	X Retirez la cartouche de lancettes de l’autopiqueur 
(voir 0 ).

Une bande rouge apparaît sur le cylindre blanc une 
fois qu’une cartouche de lancettes est usagée. Une 
cartouche de lancettes usagée dispose d’un verrou 
intégré qui empêche sa réutilisation. Les cartouches 
de lancettes usagées peuvent être éliminées avec les 
ordures ménagères à moins que la réglementation en 
vigueur dans votre pays ne le prévoit pas.
	X Insérez une nouvelle cartouche de lancettes (voir 
paragraphe Insertion de la cartouche de lancettes).

Conditions de fonctionnement
Utilisez l’autopiqueur et ses accessoires dans les 
conditions de fonctionnement suivantes :
• Intervalle de température : +5 à +45 °C
• Humidité relative de l’air : 5 à 90 %

Conservation de l’autopiqueur et des 
cartouches de lancettes

Ne conservez pas l’autopiqueur ni des cartouches 
de lancettes à des températures extrêmes, par 
exemple, dans une voiture exposée au soleil. Leur 
fonctionnement pourrait en être endommagé.

Nettoyage et désinfection de l’autopiqueur 
et de l’embout

 W PRÉCAUTION
Risque d’infection
L’autopiqueur et l’embout sont susceptibles d’être 
entrés en contact avec du sang. 
Afin de prévenir la transmission d’infections, nettoyez 
et désinfectez toujours l’autopiqueur et l’embout 
avant que quelqu’un d’autre ne les manipule, par 
exemple pour vous aider.

Afin de prévenir la transmission d’infections, 
l’autopiqueur et l’embout doivent être nettoyés et 
désinfectés régulièrement :
• au moins 1 fois par semaine,
• lorsqu’il y a des traces de sang sur l’autopiqueur 

ou l’embout,
• toujours avant que quelqu’un d’autre ne manipule 

l’autopiqueur, par exemple pour vous aider.
Vous devez utiliser des chiffons non pelucheux 
dans lesquels vous pourrez enrouler entièrement 
l’autopiqueur, de l’eau et de l’isopropanol à 70 %.
Avant de désinfecter l’autopiqueur et l’embout, vous 
devez les nettoyer au préalable afin d’enlever toute 
trace de sang ou autres salissures. 
Pour ne pas endommager l’autopiqueur et l’embout :
• N’immergez jamais l’autopiqueur ni l’embout dans 

quelque liquide que ce soit.
• Utilisez uniquement de l’eau pour nettoyer et de 

l’isopropanol à 70 % pour désinfecter.
	X Retirez l’embout de l’autopiqueur (voir 2 ).
	X Retirez la cartouche de lancettes de l’autopiqueur 
(voir 0 ).

	X Replacez l’embout. L’encoche de positionnement 
de l’embout et le repère de la profondeur de piqûre 
(carré argenté) doivent s’emboîter (voir 4 ). 

L’embout est correctement inséré lorsqu’il a été glissé 
jusqu’à la butée et que vous avez senti et entendu que 
l’embout a été bien enclenché.
L’embout ne peut être correctement positionné 
en butée que si la cartouche de lancettes a été 
entièrement insérée dans l’autopiqueur. Ne forcez 
pas pour emboîter l’embout afin d’éviter de détériorer 
l’embout et l’autopiqueur. Corrigez plutôt la position de 
la cartouche de lancettes.
Chaque cartouche de lancettes contient 6 lancettes. La 
première lancette est maintenant prête à l’utilisation. 
La fenêtre indiquant le nombre de lancettes 
disponibles affiche 6, ce qui signifie que 6  lancettes 
sont maintenant disponibles (voir 5 ).

Remarque
Vous ne devez pas enlever la cartouche de lancettes 
avant d’avoir complètement utilisé les 6 lancettes. 
Vous ne pouvez pas réinsérer la cartouche de lancettes 
une fois que vous l’avez enlevée.

Réglage de la profondeur de piqûre
Vous pouvez régler 11  profondeurs de piqûre (0,5 à 
5,5). Le carré argenté (repère de la profondeur de 
piqûre) sur l’autopiqueur indique la profondeur de 
piqûre actuelle. Plus le numéro est haut, plus la piqûre 
est profonde. 
Si vous n’avez pas l’habitude de manipuler cet 
autopiqueur, il est conseillé d’essayer tout d’abord une 
faible profondeur de piqûre, la position 2 par exemple.

 W AVERTISSEMENT
Risque de lésion
Si la profondeur de piqûre est trop importante, la 
piqûre peut blesser les enfants. 

Avant d’utiliser l’autopiqueur pour la première fois sur 
des enfants, demandez l’avis de votre professionnel 
de santé. Commencez par la profondeur de piqûre 
la plus faible.

	X Tournez l’embout jusqu’à ce que la profondeur de 
piqûre souhaitée se trouve en face de la marque 
(voir 6 ).

Prélèvement d’une goutte de sang

 W AVERTISSEMENT
Risque d’infection
La lancette a été utilisée à plusieurs reprises pour 
prélever du sang.
N’utilisez la lancette qu’une seule fois pour prélever 
du sang afin de prévenir la transmission d’infections.

Risque d’infection
Dans de rares cas, la lancette ne revient pas dans 
l’autopiqueur après avoir prélevé du sang. 
Afin de prévenir la transmission d’infections, assurez-
vous que la lancette ne dépasse pas de l’embout 
après avoir prélevé du sang. Si la lancette dépasse 
de l’embout, mettez prudemment l’autopiqueur de 
côté. Tenez l’autopiqueur hors de portée et contactez 
le service clients.

Stechhilfe und Lanzette 

Autopiqueur et lancette 

Pungidito e lancetta 
Dispositivo de punción y lanceta 

Dispositivo de punção e lanceta 

Prikpen en lancet 

D Gebrauchsanweisung

Vorgesehene Anwendung
Stechhilfe
Die Accu-Chek FastClix Stechhilfe ist ein Gerät für 
die einfache, besonders schmerzarme Entnahme von 
Kapillarblut aus den Fingerbeeren. Die Accu-Chek 
FastClix Stechhilfe ist nur für den Gebrauch durch 
einen einzelnen Patienten bestimmt! Es darf damit 
immer nur derselben Person Blut entnommen werden. 
Es besteht die Gefahr, dass Infektionen übertragen 
werden, wenn die Stechhilfe von anderen Personen, 
auch von Familienmitgliedern, mitbenutzt wird oder 
medizinisches Fachpersonal diese Stechhilfe bei 
verschiedenen Personen für die Blutentnahme einsetzt. 
Diese Stechhilfe ist deshalb nicht für die professionelle 
Anwendung in Einrichtungen des Gesundheitswesens 
geeignet. Sie ist kein steriles Produkt. 
Als Zielgruppe gelten Personen, die ihren Diabetes 
selbst überwachen. 

Lanzette
Sechs Accu-Chek FastClix Lanzetten sind in einer 
Trommel. Die Lanzettentrommel ist für den Gebrauch 
mit der Accu-Chek FastClix Stechhilfe bestimmt. 
Die Lanzettentrommel ist ein Einwegartikel. Jede 
Lanzette in ihr ist nur für den einmaligen Gebrauch 
bestimmt. Die Accu-Chek FastClix Lanzettentrommel 
enthält 6 Lanzetten und ist für den Gebrauch mit 
der Accu-Chek FastClix Stechhilfe zur einfachen, 
besonders schmerzarmen Entnahme von Kapillarblut 
bestimmt. Die Lanzettentrommel ist ein Einwegartikel 
mit 6 Lanzetten, die jeweils nur für den einmaligen 
Gebrauch bestimmt sind. Jede Lanzette hat eine 
Schutzkappe, die ihre Sterilität bis zur ersten 
Anwendung garantiert. Die Lanzetten wurden durch 
Bestrahlung sterilisiert. Die benutzte Lanzettentrommel 
ist gegen Wiederverwendung geschützt.

Merkmale der Stechhilfe
Die Stechhilfe hat 11 verschiedene Stechtiefen, sodass 
Sie die Stechtiefe an die Beschaffenheit Ihrer Haut 
anpassen können. Mit dem Auslöseknopf können 
Sie in einem Schritt die Stechhilfe spannen und eine 
Lanzette auslösen. Beim Auslösen durchdringt eine 
Lanzette die Haut. In die Stechhilfe setzen Sie eine 
Lanzettentrommel mit 6 Lanzetten ein. Sie können also 
6 Mal mit einer sterilen Lanzette Blut entnehmen und 
wechseln danach die Lanzettentrommel aus.

Vor Gebrauch beachten
Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung, bevor Sie Blut 
aus der Fingerbeere entnehmen.

Informationen, die Umstände einer absehbaren 
ernsthaften Gefahr im Zusammenhang mit dem 
Produkt beschreiben, sind wie folgt gekennzeichnet:

 W WARNUNG

Informationen zum speziellen Umgang mit dem 
Produkt, um die sichere und effiziente Nutzung zu 
garantieren oder Schäden am Produkt zu verhindern, 
die durch die Verwendung oder den Fehlgebrauch 
des Produkts auftreten können, sind folgendermaßen 
gekennzeichnet:

 W VORSICHTSMASSNAHME

 W WARNUNG
Erstickungsgefahr
Dieses Produkt enthält Kleinteile, die verschluckt 
werden können.
Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite 
von Personen auf, die Kleinteile verschlucken 
könnten, zum Beispiel Kleinkinder.

Infektionsgefahr
Bei der Entnahme eines Blutstropfens kann die 
Stechhilfe mit Blut in Berührung kommen. 
Um Übertragungen von Infektionen vorzubeugen, darf 
die Stechhilfe nicht von anderen Personen verwendet 
werden, auch nicht von Familienmitgliedern. 
Medizinisches Fachpersonal darf die Stechhilfe 
nicht dazu verwenden, Blut von unterschiedlichen 
Personen zu entnehmen.

Infektionsgefahr
Die Stechhilfe oder die Lanzettentrommel ist mit 
Blut in Kontakt gekommen und hat hervorstehende 
scharfe Kanten, die durch Beschädigung entstanden 
sind.
Um Übertragungen von Infektionen vorzubeugen, 
überprüfen Sie die Stechhilfe und die 
Lanzettentrommel auf Schäden. Entsorgen Sie 
beschädigte Stechhilfen und Lanzettentrommeln als 
infektiöses Material entsprechend den in Ihrem Land 
geltenden Vorschriften. 

 W VORSICHTSMASSNAHME
Verletzungsgefahr
Die Berührung mit der Stechhilfe, Lanzette oder 
Lanzettentrommel kann zu Hautreizungen führen.

Wenn Ihre Haut gereizt oder entzündet ist, wenden 
Sie sich an Ihren Arzt.

Verletzungsgefahr
Die Nadel der Lanzette ist durch Anwendung auf 
einem harten Untergrund beschädigt.
Verwenden Sie die Lanzette nur, um Blutstropfen zu 
entnehmen.

Verletzungsgefahr
Teile der Stechhilfe, wie etwa der Auslöseknopf, 
können während der Verwendung wegschießen.
Halten Sie die Stechhilfe nicht in Richtung Ihres 
Gesichts oder anderer Menschen.

Wenn die Stechhilfe oder die Lanzettentrommel 
heruntergefallen ist oder einer anderen mechanischen 
Belastung ausgesetzt war, überprüfen Sie sie auf 
Schäden wie Risse. Verwenden Sie sie nicht weiter, 
wenn sie beschädigt sind.
Setzen Sie nur Accu-Chek FastClix Lanzettentrommeln 
in die Accu-Chek FastClix Stechhilfe ein. Andere 
Lanzetten oder Lanzettentrommeln können die 
Funktion der Stechhilfe beeinträchtigen oder die 
Stechhilfe zerstören.

Vorbereitung
	X Waschen Sie Ihre Hände mit warmem Wasser 
und Seife, bevor Sie Blut entnehmen (siehe 1 ). 
Trocknen Sie Ihre Hände gut ab. Dadurch wird eine 
Verschmutzung der Einstichstelle vermindert und 
die Durchblutung gefördert.

Lanzettentrommel einsetzen
Damit Sie mit der Stechhilfe Blut entnehmen können, 
müssen Sie eine Lanzettentrommel einsetzen.

 W WARNUNG
Infektionsgefahr
Lanzetten in einer beschädigten Lanzettentrommel 
sind möglicherweise nicht mehr steril.
Wenn die Lanzettentrommel beschädigt ist oder Risse 
aufweist, verwenden Sie sie nicht zur Blutentnahme.

	X Ziehen Sie die Kappe von der Stechhilfe ab 
(siehe 2 ).
	X Schieben Sie eine neue Lanzettentrommel – 
mit dem weißen Ende voran – in die Stechhilfe 
(siehe 3 ).

Drücken Sie nicht den Auslöseknopf, während Sie 
eine Lanzettentrommel einsetzen. Setzen Sie keine 
Lanzettentrommel ein, während Sie den Auslöseknopf 
auf einer Fläche, z.  B. einer Tischplatte, abstützen. 
Sonst wird möglicherweise eine Lanzette ausgelöst 
und könnte Sie unbeabsichtigt stechen.
Die Lanzettentrommel ist richtig eingesetzt, wenn sie 
vollständig in der Stechhilfe steckt und nur noch der 
überstehende Rand vorn heraussteht (siehe 3 ).
	X Setzen Sie die Kappe wieder auf. Dabei müssen die 
Einbuchtung im Kappenrand und der Bogen mit der 
Markierung für die Stechtiefe (silbernes Quadrat) 
ineinandergreifen (siehe 4 ). 

Die Kappe ist richtig aufgesetzt, wenn sie bis zum 
Anschlag aufgeschoben ist und hör- und fühlbar 
eingerastet ist.
Die Kappe lässt sich nur dann leicht bis zum Anschlag 
aufsetzen, wenn die Lanzettentrommel vollständig in 
der Stechhilfe steckt. Wenden Sie keine Kraft auf, um 
die Kappe aufzusetzen, weil dadurch die Kappe und 
die Stechhilfe beschädigt werden können. Korrigieren 
Sie stattdessen den Sitz der Lanzettentrommel.
Jede Lanzettentrommel enthält 6 Lanzetten. Die 
erste Lanzette ist jetzt einsatzbereit. Die Anzeige der 
verfügbaren Lanzetten zeigt 6 an, d. h., es stehen jetzt 
6 Lanzetten zur Verfügung (siehe 5 ).

Tipp
Entfernen Sie die Lanzettentrommel nicht, bevor 
alle 6 Lanzetten aufgebraucht sind. Sie können die 
Lanzettentrommel nicht wieder einsetzen, wenn Sie 
sie einmal entfernt haben.

Stechtiefe einstellen
Sie können 11 Stechtiefen (0,5 bis 5,5) einstellen. 
Das silberne Quadrat (Markierung für eingestellte 
Stechtiefe) auf der Stechhilfe zeigt auf die eingestellte 
Stechtiefe. Je größer die Zahl, desto größer die 
Stechtiefe. 
Wenn Sie noch keine Erfahrung mit dieser Stechhilfe 
haben, empfehlen wir eine niedrige Stechtiefe, z.  B. 
Stechtiefe 2, einzustellen. 

 W WARNUNG 
Verletzungsgefahr 
Ist die Stechtiefe zu groß, kann dies bei Kindern zu 
Verletzungen führen. 
Wenden Sie sich an medizinisches Fachpersonal, 
bevor Sie die Stechhilfe zum ersten Mal bei 
Kindern anwenden. Beginnen Sie mit der geringsten 
Stechtiefe. 

	X Drehen Sie die Kappe, bis die gewünschte Stechtiefe 
an der Markierung steht (siehe 6 ).

Blutstropfen entnehmen

 W WARNUNG
Infektionsgefahr
Die Lanzette wurde mehrere Male zur Blutentnahme 
verwendet.
Um Übertragungen von Infektionen vorzubeugen, 
verwenden Sie die Lanzette nur 1 Mal zur 
Blutentnahme.

Infektionsgefahr
In seltenen Fällen wird die Lanzette nicht wieder 
in die Stechhilfe zurückgezogen, nachdem Sie Blut 
entnommen haben. 
Um Übertragungen von Infektionen vorzubeugen, 
überprüfen Sie, dass die Lanzette nach einer 
Blutentnahme nicht aus der Kappe hervorsteht. Wenn 
eine Lanzette aus der Kappe hervorsteht, legen 
Sie die Stechhilfe vorsichtig beiseite. Bewahren 
Sie die Stechhilfe außerhalb der Reichweite von 
anderen Personen auf und wenden Sie sich an den 
Kundendienst.

 W VORSICHTSMASSNAHME
Infektionsgefahr
Die Einstichstelle wurde nicht gesäubert.
Säubern Sie die Einstichstelle vor der Blutentnahme.

Infektionsgefahr
Das Haltbarkeitsdatum der Lanzette ist abgelaufen.
Verwenden Sie Lanzetten nur vor Ablauf des 
Haltbarkeitsdatums. Das Haltbarkeitsdatum ist neben 
dem Symbol E auf der Verpackung aufgedruckt.

Im Allgemeinen kann aus jedem Finger Blut entnommen 
werden. Bestimmte Finger können dafür ungeeignet 
sein, wenn z.  B. eine Infektion der Haut oder eines 
Fingernagels vorliegt. Wir empfehlen, das Kapillarblut 
an den Seiten der Fingerbeeren zu entnehmen, da das 
Schmerzempfinden an diesen Stellen am geringsten 
ist. Verwenden Sie eine neue Lanzette für jede 
Blutentnahme, sodass die Blutentnahme besonders 
schmerzarm bleibt.
Verwenden Sie die Stechhilfe nur mit aufgesetzter 
Kappe. Ohne Kappe dringt die Lanzette zu tief ein und 
der Stich kann schmerzhaft sein.
	X Drücken Sie die Stechhilfe fest auf die gewünschte 
Einstichstelle (siehe 7 ).
	X Drücken Sie den Auslöseknopf vollständig nach 
unten (siehe 8 ).

Die Lanzette wird ausgelöst und dringt in die Haut ein.
	X Unterstützen Sie die Bildung des Blutstropfens, 
indem Sie den Finger in Richtung Fingerbeere 
ausstreichen.

Die austretende Blutmenge ist abhängig von der 
Stechtiefe und dem Druck, mit dem die Stechhilfe auf 
die Haut aufgesetzt wird.
Tritt nicht genügend Blut aus, drücken Sie die 
Stechhilfe bei der nächsten Blutentnahme stärker 
auf. Reicht das nicht aus, vergrößern Sie zusätzlich 
schrittweise die Stechtiefe.
Tritt zu viel Blut aus, verringern Sie die Stechtiefe.
	X Messen Sie sofort, nachdem Sie das Blut entnommen 
haben, Ihren Blutzucker entsprechend der 
Gebrauchsanweisung Ihres Blutzuckermessgeräts.

Wir empfehlen, die Einstichstelle danach vor 
Verunreinigungen zu schützen.

Neue Lanzette bereitstellen
Wenn Sie mit der Stechhilfe Blut entnommen haben, 
benötigen Sie für die nächste Blutentnahme eine neue 
Lanzette.
	X Bewegen Sie den Hebel an der Seite der Stechhilfe 
bis zum Anschlag in Richtung A und wieder in 
Richtung B (siehe 9 ).

Die nächste Lanzette ist jetzt einsatzbereit.
Die Anzeige neben dem Hebel zeigt nun eine 
verfügbare Lanzette weniger an, z. B. 5 statt vorher 6.
	X Gehen Sie wie im vorherigen Schritt beschrieben für 
jeden weiteren Lanzettenwechsel vor.

Nach jedem Lanzettenwechsel zeigt die Anzeige 
der verfügbaren Lanzetten eine Lanzette weniger 
an, z.  B. 3 statt vorher 4. Wenn Sie die sechste und 
damit letzte Lanzette bereitgestellt haben, steht in der 
Anzeige eine 1.

Benutzte Lanzettentrommel auswechseln
Wenn Sie die sechste und damit letzte Lanzette 
verwendet haben, müssen Sie die benutzte 
Lanzettentrommel gegen eine neue Lanzettentrommel 
auswechseln.
	X Ziehen Sie die Kappe von der Stechhilfe ab 
(siehe 2 ).
	X Ziehen Sie die Lanzettentrommel aus der Stechhilfe 
(siehe 0 ).

Bei einer benutzten Lanzettentrommel ist auf dem 
weißen Zylinder ein roter Streifen sichtbar. Eine 
benutzte Lanzettentrommel hat eine Sperre und 
kann nicht wieder eingesetzt werden. Benutzte 
Lanzettentrommeln können Sie in den Hausmüll 
entsorgen, soweit es in Ihrem Land keine anders 
geltenden Vorschriften gibt.
	X Setzen Sie eine neue Lanzettentrommel ein (siehe 
Abschnitt Lanzettentrommel einsetzen).

Betriebsbedingungen
Verwenden Sie die Stechhilfe inklusive Zubehör 
innerhalb der folgenden Betriebsbedingungen:
• Temperaturbereich: +5 bis +45 °C
• Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 90 %

Stechhilfe und Lanzettentrommel 
aufbewahren

Bewahren Sie die Stechhilfe und die Lanzettentrommel 
nicht bei extremen Temperaturen auf, zum Beispiel in 
einem heißen Auto. Die Funktion der Stechhilfe und 
der Lanzettentrommel kann dadurch beeinträchtigt 
werden.

Stechhilfe und Kappe reinigen und 
desinfizieren

 W VORSICHTSMASSNAHME
Infektionsgefahr
Die Stechhilfe und die Kappe können mit Blut in 
Berührung gekommen sein. 
Um Übertragungen von Infektionen vorzubeugen, 
müssen Sie die Stechhilfe und die Kappe immer 
reinigen und desinfizieren, bevor eine andere Person 
diese bedient, um Ihnen beispielsweise bei der 
Blutentnahme zu helfen.

Um Übertragungen von Infektionen vorzubeugen, 
müssen Sie die Stechhilfe und die Kappe regelmäßig 
reinigen und desinfizieren:
• mindestens 1 Mal pro Woche,
• wenn Blut daran haftet,
• immer bevor eine andere Person die Stechhilfe in 

die Hand nimmt, z. B. um Ihnen zu helfen.
Sie benötigen fusselfreie Tücher, in die Sie die 
Stechhilfe vollständig einwickeln können, Wasser und 
70%iges Isopropanol.
Bevor Sie die Stechhilfe und die Kappe desinfizieren, 
müssen Sie diese zuerst reinigen, um Blut und andere 
Verschmutzungen zu entfernen. 
Um die Stechhilfe und die Kappe nicht zu beschädigen:
• Tauchen Sie die Stechhilfe und die Kappe nicht in 

die Flüssigkeiten ein.
• Verwenden Sie zum Reinigen nur Wasser und zum 

Desinfizieren nur 70%iges Isopropanol.

	X Ziehen Sie die Kappe von der Stechhilfe ab 
(siehe 2 ).
	X Ziehen Sie die Lanzettentrommel aus der Stechhilfe 
(siehe 0 ).

Reinigen
	X Feuchten Sie ein Tuch leicht mit Wasser an.
	X Wischen Sie die Stechhilfe und die Kappe gründlich 
ab. Wischen Sie die Stechhilfe nur von außen 
(siehe q ) und die Kappe von außen und innen ab 
(siehe w ).
	X Trocknen Sie die Stechhilfe und die Kappe mit 
einem trockenen Tuch ab.

Desinfizieren
	X Feuchten Sie ein Tuch gut mit 70%igem Isopropanol 
an.
	X Wischen Sie die Stechhilfe und die Kappe jeweils 
2 Minuten lang gründlich ab. Wischen Sie die 
Stechhilfe nur von außen und die Kappe von außen 
und innen ab.
	X Setzen Sie die Kappe wieder auf.
	X Wickeln Sie die Stechhilfe vollständig in das Tuch 
ein. 
	X Lassen Sie die eingewickelte Stechhilfe 8 Minuten 
liegen.
	X Wickeln Sie die Stechhilfe wieder aus und lassen 
Sie diese an der Luft trocknen. 

Stechhilfe entsorgen

 W VORSICHTSMASSNAHME
Infektionsgefahr
Die Stechhilfe ist mit Blut in Berührung gekommen 
und wurde unsachgemäß entsorgt.
Um Übertragungen von Infektionen vorzubeugen, 
müssen Sie die benutzte Stechhilfe entsprechend 
den in Ihrem Land geltenden Vorschriften als 
infektiöses Material entsorgen.

Bei der Entnahme eines Blutstropfens kann die 
Stechhilfe mit Blut in Berührung kommen. Daher birgt 
eine benutzte Stechhilfe eine Infektionsgefahr. 
Eine unbenutzte Stechhilfe kann als normaler 
Kunststoffabfall entsorgt werden.
Informationen zur korrekten Entsorgung erhalten Sie 
bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

Alternative Körperstellen für die 
Blutentnahme

Kapillarblut für Blutzuckermessungen können Sie nicht 
nur aus den Fingerbeeren, sondern auch aus anderen 
Körperstellen entnehmen (Handballen, Unterarm, 
Oberarm, Wade oder Oberschenkel), sogenanntes 
Alternativ-Stellen-Testen (englisch: Alternative Site 
Testing, abgekürzt: AST). Damit Sie Kapillarblut aus 
anderen Körperstellen entnehmen können, müssen Sie 
die normale Kappe gegen eine spezielle Kappe, die 
Accu-Chek FastClix AST-Kappe, austauschen. 

Bestellinformationen
Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst 
(siehe Abschnitt Kundendienst), wenn Sie eine 
Accu-Chek FastClix Stechhilfe, Accu-Chek FastClix 
Lanzettentrommeln oder eine Accu-Chek FastClix AST-
Kappe bestellen möchten.

Schwerwiegende Vorkommnisse melden
Für Patienten/Benutzer/Dritte innerhalb der Euro-
päischen Union und in Ländern mit identischem 
Regulierungssystem: Wenn bei der Verwendung dieses 
Medizinprodukts oder als Folge seiner Verwendung ein 
schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden 
Sie dieses bitte dem Hersteller und Ihrer nationalen 
Behörde. 

Letzte Überarbeitung
2021-03

Kundendienst
Belgien 
Tel: 0800-93626 (Accu-Chek Service) 
www.accu-chek.be 

Luxembourg
PROPHAC S.à r.l. 
5, Rangwee
L-2412 Howald 
B.P. 2063
L-1020 Luxembourg
Phone +352 482 482 500 
diagnostics@prophac.lu 

Schweiz 
Accu-Chek Kundenservice 0800 803 303 gebührenfrei
www.accu-chek.ch
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Het dopje is goed geplaatst, als het tot de aanslag is 
aangeschoven en hoor-en voelbaar is bevestigd.
Alleen als de lancettenhouder zich volledig in de 
prikpen bevindt, kan het dopje gemakkelijk tot de 
aanslag op de prikpen worden geplaatst. Gebruik 
geen kracht om het dopje op de prikpen te plaatsen. 
Het dopje en de prikpen kunnen hierdoor beschadigd 
worden. Corrigeer in plaats hiervan de plaatsing van 
de lancettenhouder.
Iedere lancettenhouder bevat 6  lancetten. Het 
eerste lancet is nu gereed voor gebruik. In het 
weergavevenster van het aantal nog beschikbare 
lancetten wordt 6 weergegeven, d.w.z. dat er nu 
6 lancetten beschikbaar zijn (zie 5).

Tip
Verwijder de lancettenhouder niet, voordat alle 
6  lancetten zijn gebruikt. De lancettenhouder kan niet 
opnieuw worden gebruikt, wanneer deze eenmaal 
verwijderd is.

Instellen van de prikdiepte
U kunt 11 prikdiepten (van 0,5 tot 5,5) instellen. Het 
zilveren vierkant (markering van de prikdiepte) op de 
prikpen geeft de ingestelde prikdiepte aan. Hoe hoger 
het cijfer, des te groter de prikdiepte. 
Als u nog geen ervaring met deze prikpen heeft, 
adviseren wij u om een geringe prikdiepte, b.v. 
prikdiepte 2, in te stellen. 

 W WAARSCHUWING
Gevaar van verwonding
Als de prikdiepte te groot is, kan de punctie bij 
kinderen tot verwondingen leiden. 
Raadpleeg uw zorgverlener voor het eerste gebruik 
van de prikpen bij kinderen. Start met de kleinste 
prikdiepte.

	X Draai het dopje tot de gewenste prikdiepte op de 
markering staat (zie 6).

Verkrijgen van een bloeddruppel

 W WAARSCHUWING
Infectiegevaar
Het lancet is meerdere malen gebruikt voor het 
verkrijgen van bloed.
Om de overdracht van infecties te voorkomen, dient 
het lancet slechts eenmaal voor het verkrijgen van 
bloed te worden gebruikt.

Infectiegevaar
In weinig voorkomende gevallen wordt het lancet 
nadat bloed is verkregen niet teruggetrokken in de 
prikpen. 
Om de overdracht van infecties te voorkomen, moet 
u nadat bloed is verkregen controleren of het lancet 
niet uit het dopje steekt. Als het lancet uit het dopje 
steekt, moet u de prikpen voorzichtig aan de kant 
leggen. Houd de prikpen buiten ieders bereik en 
neem contact op met customer service.

 W VOORZORGSMAATREGEL
Infectiegevaar
De prikplaats was niet schoongemaakt.
Maak de prikplaats vóór het verkrijgen van bloed 
schoon.

N Gebruiksaanwijzing

Toepassing
Prikpen
De Accu-Chek FastClix-prikpen is een hulpmiddel 
om eenvoudig en vrijwel pijnloos capillair bloed te 
verkrijgen uit de vingertoppen. De Accu-Chek FastClix-
prikpen is uitsluitend bedoeld voor gebruik bij één 
enkele patiënt! De prikpen mag uitsluitend worden 
gebruikt voor het verkrijgen van bloed van één en 
dezelfde persoon. Als de prikpen ook door anderen, 
met inbegrip van familieleden, wordt gebruikt of als 
zorgverleners dezelfde prikpen gebruiken voor het 
verkrijgen van bloed bij meerdere personen, bestaat 
het risico van overdracht van infecties. Deze prikpen 
is hierdoor dan ook niet geschikt voor professionele 
toepassing in gezondheidszorginstellingen. De prikpen 
is geen steriel product. 
Mensen die zich bezighouden op het gebied van 
zelfcontrole van diabetes worden als doelgroep 
beschouwd. 

Lancet
Er bevinden zich zes Accu-Chek FastClix-lancetten in 
een lancettenhouder. De lancettenhouder is bedoeld 
voor gebruik met de Accu-Chek FastClix-prikpen. 
De lancettenhouder is een onderdeel voor eenmalig 
gebruik. Ieder lancet erin is bedoeld voor eenmalig 
gebruik. De Accu-Chek FastClix-lancettenhouder 
bevat 6 lancetten en is bedoeld voor gebruik met de 
Accu-Chek FastClix-prikpen om eenvoudig en vrijwel 
pijnloos capillair bloed te verkrijgen. De lancettenhouder 
is een artikel voor eenmalig gebruik met 6 lancetten en 
elk lancet mag slechts eenmaal worden gebruikt. Ieder 
lancet heeft een beschermingskapje, dat de steriele 
conditie tot het gebruik garandeert. De lancetten 
zijn gesteriliseerd d.m.v. bestraling. De gebruikte 
lancettenhouder is beschermd tegen hergebruik.

Kenmerken van de prikpen
De prikpen kan op 11 verschillende prikdiepten 
worden ingesteld, waardoor u de prikdiepte aan uw 
huidtype kunt aanpassen. Met de prikknop kunt u in 
een stap zowel de prikpen spannen als een lancet 
ontspannen. Na het ontspannen dringt het lancet de 
huid binnen. De prikpen gebruikt een lancettenhouder 
met 6 lancetten. Hiermee kan 6 maal, telkens met een 
nieuw steriel lancet, bloed worden verkregen, waarna 
de lancettenhouder door een nieuwe moet worden 
vervangen.

	X Droog de prikpen en het dopje goed af met een 
droge doek.

Ontsmetten
	X Bevochtig een doek goed met 70 % isopropanol.
	X Maak de prikpen en het dopje elk gedurende 
2  minuten goed schoon. Maak de prikpen alleen 
aan de buitenkant schoon en het dopje zowel aan 
de buitenkant als aan de binnenkant.
	X Plaats het dopje weer op de prikpen.
	X Omwikkel de prikpen volledig met de doek. 
	X Laat de omwikkelde prikpen gedurende 8 minuten 
liggen.
	X Neem de prikpen uit de doek en laat de prikpen aan 
de lucht drogen. 

Weggooien van de prikpen

 W VOORZORGSMAATREGEL
Infectiegevaar
De prikpen is met bloed in aanraking geweest en is 
op onjuiste wijze weggegooid.
Om de overdracht van infecties te voorkomen, dient 
de gebruikte prikpen als infectieus materiaal te 
worden weggegooid conform de hiervoor geldende 
lokale voorschriften.

Tijdens het verkrijgen van een bloeddruppel kan de 
prikpen met bloed in aanraking komen. Hierdoor vormt 
een gebruikte prikpen een potentieel infectiegevaar. 
Gooi een ongebruikte prikpen weg als plastic afval.
Informatie over de juiste manier van afvalverwijdering 
kan worden ingewonnen bij de lokale overheid 
(gemeente).

Alternatieve prikplaatsen voor het 
verkrijgen van bloed

Capillair bloed voor bloedglucosebepalingen kunt 
u niet alleen uit de vingertop, maar ook op andere 
plaatsen van het lichaam (bal van de duim of de 
pink, onderarm, bovenarm, kuit of dijbeen) verkrijgen; 
het testen van bloed dat op alternatieve prikplaatsen 
is verkregen, noemt men in het Engels Alternative 
Site Testing (afgekort: AST). Om capillair bloed van 
andere prikplaatsen te kunnen verkrijgen, moet u het 
normale dopje vervangen door een speciaal dopje, het 
Accu-Chek FastClix AST-dopje. 

Bestelinformatie
Voor het bestellen van een Accu-Chek FastClix-prikpen, 
Accu-Chek FastClix-lancettenhouders of een 
Accu-Chek FastClix AST-dopje kunt u contact opnemen 
met customer service (zie de rubriek Customer 
service).

Rapportage van ernstige incidenten
Voor een patiënt/gebruiker/derde in de Europese 
Unie en in landen met een identieke regelgeving: 
als er tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of ten 
gevolge van het gebruik ervan een ernstig incident is 
opgetreden, wordt u verzocht dit aan de fabrikant en 
uw nationale autoriteiten te melden. 

Datum van uitgifte
2021-03

Infectiegevaar
De vervaldatum van het lancet is overschreden.
Gebruik uitsluitend lancetten waarvan de verval-
datum niet is overschreden. De vervaldatum is op de 
verpakking af te lezen naast het symbool E.

Voor het verkrijgen van bloed zijn in principe alle 
vingertoppen geschikt. Bepaalde vingers kunnen echter 
niet geschikt zijn door bijvoorbeeld een infectie van de 
huid of van een vingernagel. Wij bevelen aan om het 
capillaire bloed van de zijkant van de vingertoppen 
af te nemen, omdat de pijnprikkel op deze plaatsen 
het kleinst is. Gebruik voor het verkrijgen van bloed 
telkens een nieuw lancet, zodat het verkrijgen van 
bloed vrijwel pijnloos is.
Gebruik de prikpen uitsluitend met het dopje op de 
prikpen. Zonder dopje wordt de punctie te diep en kan 
deze pijnlijk worden.
	X Druk de prikpen stevig op de gewenste prikplaats 
(zie 7).
	X Druk de prikknop geheel in (zie 8).

Het lancet wordt hierdoor ontspannen en dringt de 
huid binnen.
	X Stimuleer de vorming van een bloeddruppel door 
over de vinger in de richting van de vingertop te 
wrijven.

De verkregen hoeveelheid bloed is afhankelijk van de 
prikdiepte en de druk, waarmee de prikpen op de huid 
wordt geplaatst.
Als de verkregen hoeveelheid bloed niet voldoende 
is, moet u de prikpen de volgende keer harder op de 
huid drukken. Heeft dit onvoldoende effect, dan moet u 
daarnaast stapsgewijze de prikdiepte vergroten.
Komt er teveel bloed vrij, dan moet u de prikdiepte 
verkleinen.
	X Voer de bloedglucosemeting direct na het 
verkrijgen van het bloed uit overeenkomstig de 
gebruiksaanwijzing van uw bloedglucosemeter.

Wij adviseren om de prikplaats hierna met een pleister 
tegen vervuiling te beschermen.

Nieuw lancet gereed maken voor gebruik
Als u met de prikpen bloed heeft verkregen, heeft 
u bij de eerstvolgende keer, dat bloed moet worden 
verkregen, een nieuw lancet nodig.
	X Beweeg het hendeltje aan de zijkant van de prikpen 
zo ver mogelijk in richting A en vervolgens weer in 
richting B (zie 9).

Het volgende lancet is nu gereed voor gebruik.
Het weergavevenster naast het hendeltje geeft nu één 
beschikbaar lancet minder aan, b.v. 5 in plaats van 
eerder 6.
	X De ingebruikname van ieder volgend lancet vindt 
plaats zoals beschreven bij de vorige stap.

Na het vervangen van een lancet wordt er in het 
weergavevenster van het aantal nog beschikbare 
lancetten telkens één lancet minder weergegeven, b.v. 
3 in plaats van eerder 4. Als u het zesde en dus laatste 
lancet gereed heeft gemaakt voor gebruik, staat in het 
weergavevenster een 1.

Gebruikte lancettenhouder vervangen
Als u het zesde en dus laatste lancet gebruikt heeft, 
moet u de gebruikte lancettenhouder vervangen door 
een nieuwe lancettenhouder.

 W VOORZORGSMAATREGEL
Gevaar van verwonding
Contact van de huid met de prikpen, de 
lancettenhouder of het lancet kan irritatie van de 
huid veroorzaken.
Als uw huid geïrriteerd of ontstoken is, moet u uw 
zorgverlener raadplegen.

Gevaar van verwonding
De naald van het lancet wordt beschadigd door 
gebruik op een hard oppervlak.
Gebruik een lancet uitsluitend om een bloeddruppel 
te verkrijgen.

Gevaar van verwonding
Bepaalde onderdelen van de prikpen, zoals 
bijvoorbeeld de prikknop, kunnen tijdens het gebruik 
wegschieten.
Wijs met de prikpen niet naar uw gezicht of naar 
andere mensen.

Als de prikpen of de lancettenhouder op de grond 
is gevallen of aan een andere mechanische 
belasting blootgesteld is geweest, moet u deze 
op beschadigingen, zoals bijvoorbeeld scheurtjes, 
controleren. Gebruik ze niet, als ze beschadigd zijn.
Plaats uitsluitend Accu-Chek FastClix-lancettenhouders 
in de Accu-Chek FastClix-prikpen. Andere lancetten of 
lancettenhouders kunnen de werking van de prikpen 
negatief beïnvloeden of deze beschadigen.

Voorbereiding
	X Vóór het verkrijgen van bloed moet u uw handen 
met warm water en zeep wassen (zie 1 ). Droog 
uw handen goed af. Hierdoor wordt vervuiling 
van de prikplaats verminderd en de doorbloeding 
gestimuleerd.

Lancettenhouder plaatsen
Om met de prikpen bloed te kunnen verkrijgen, moet 
er een lancettenhouder in worden geplaatst.

 W WAARSCHUWING
Infectiegevaar
De mogelijkheid bestaat dat lancetten in een 
beschadigde lancettenhouder niet steriel meer zijn.
Als de lancettenhouder beschadigd is of scheurtjes 
vertoont, mag deze niet voor het verkrijgen van bloed 
worden gebruikt.

	X Trek het dopje van de prikpen (zie 2).
	X Schuif de nieuwe lancettenhouder – met het witte 
uiteinde eerst – in de prikpen (zie 3).

Druk tijdens het plaatsen van een lancettenhouder niet 
op de prikknop. Laat de prikknop tijdens het plaatsen 
van een lancettenhouder niet op een oppervlak, 
zoals b.v. een tafelblad, rusten. Anders bestaat de 
mogelijkheid dat er een lancet wordt ontspannen, 
waardoor u ongewild zou kunnen worden geprikt.
De lancettenhouder is juist in de prikpen geplaatst, als 
deze zich volledig in de prikpen bevindt en alleen de 
uitstekende rand ervan nog aan de voorkant van de 
prikpen uitsteekt (zie 3).
	X Plaats het dopje weer op de prikpen. Hierbij 
moeten de uitsparing in de rand van het dopje en 
de uitstulping op de prikpen met de markering van 
de prikdiepte (zilveren vierkant) precies in elkaar 
passen (zie 4). 

Voordat u begint
Lees deze gebruiksaanwijzing goed door, voordat u 
begint met het verkrijgen van een bloeddruppel van 
uw vingertop.

Informatie die een situatie beschrijft waarin bij gebruik 
van het hulpmiddel een voorzienbaar ernstig gevaar 
kan optreden, wordt voorafgegaan door de volgende 
kop:

 W WAARSCHUWING

Informatie met betrekking tot speciale 
voorzorgsmaatregelen die u moet treffen voor het 
veilige en effectieve gebruik van het hulpmiddel of ter 
voorkoming van schade die ten gevolge van gebruik, 
inclusief onjuist gebruik, aan het hulpmiddel op kan 
treden, wordt voorafgegaan door de volgende kop:

 W VOORZORGSMAATREGEL

 W WAARSCHUWING
Verstikkingsgevaar
Dit product bevat kleine onderdelen, die ingeslikt 
kunnen worden.
Houd dit product uit de buurt van mensen die 
kleine onderdelen in zouden kunnen slikken, zoals 
bijvoorbeeld kleine kinderen.

Infectiegevaar
Tijdens het verkrijgen van een bloeddruppel kan de 
prikpen met bloed in aanraking komen. 
Om de overdracht van infecties te voorkomen, mag 
de prikpen niet door anderen, met inbegrip van 
familieleden, worden gebruikt. Zorgverleners dienen 
de prikpen niet te gebruiken voor het verkrijgen van 
bloed bij meerdere personen.

Infectiegevaar
De prikpen of de lancettenhouder is met bloed in 
aanraking geweest en heeft door beschadiging 
uitstekende scherpe delen.
Om de overdracht van infecties te voorkomen, moet u 
de prikpen en de lancettenhouder op beschadigingen 
controleren. Gooi een beschadigde prikpen of 
lancettenhouder weg als infectieus materiaal 
conform de hiervoor geldende lokale voorschriften. 

Customer service
België 
Tel: 0800-93626 (Accu-Chek Service) 
www.accu-chek.be 

Luxembourg
PROPHAC S.à r.l. 
5, Rangwee
L-2412 Howald 
B.P. 2063
L-1020 Luxembourg
Phone +352 482 482 500 
diagnostics@prophac.lu

Nederland 
Accu-Chek Diabetes Service  
Tel. 0800-022 05 85
www.accu-chek.nl
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	X Trek het dopje van de prikpen (zie 2).
	X Trek de lancettenhouder uit de prikpen (zie 0).

Bij een gebruikte lancettenhouder is op de 
witte cilinder een rode streep zichtbaar. Een 
gebruikte lancettenhouder bevat een ingebouwd 
vergrendelingsmechanisme, waardoor deze niet 
opnieuw kan worden gebruikt. U kunt gebruikte 
lancettenhouders met het gewone huisvuil weggooien, 
als er in uw land geen andersluidende voorschriften 
zijn.
	X Plaats een nieuwe lancettenhouder (zie de rubriek 
Lancettenhouder plaatsen).

Condities voor het gebruik
Gebruik de prikpen inclusief accessoires onder de 
volgende condities voor gebruik:
• Temperatuurbereik: +5 tot +45 °C
• Bereik relatieve luchtvochtigheid: 5 tot 90 %

Bewaring van de prikpen en de 
lancettenhouders

Bewaar de prikpen en de lancettenhouders niet bij 
extreme temperaturen, zoals bijvoorbeeld in een 
hete auto. Het functioneren van de prikpen en de 
lancettenhouders kan hierdoor worden belemmerd.

De prikpen en het dopje reinigen en 
ontsmetten

 W VOORZORGSMAATREGEL
Infectiegevaar
De prikpen en het dopje kunnen met bloed in contact 
zijn geweest. 
Om de overdracht van infecties te voorkomen, 
moeten de prikpen en het dopje altijd worden 
gereinigd en ontsmet voordat iemand anders ze, 
bijvoorbeeld om u te helpen, in de hand neemt.

Om de overdracht van infecties te voorkomen, moet 
u de prikpen en het dopje regelmatig reinigen en 
ontsmetten:
• ten minste eenmaal per week
• als de prikpen of het dopje verontreinigd zijn met 

bloed
• altijd voordat iemand anders, bijvoorbeeld om u te 

helpen, de prikpen in de hand neemt.
U heeft niet-pluizende doeken, waarmee u de prikpen 
volledig kunt omwikkelen, water en 70 % isopropanol 
nodig.
Voordat u de prikpen en het dopje ontsmet, moet u deze 
eerst reinigen om bloed en andere verontreinigingen te 
verwijderen. 
Om de prikpen en het dopje niet te beschadigen:
• Dompel de prikpen en het dopje niet onder in 

vloeistoffen.
• Gebruik voor het reinigen uitsluitend water en voor 

het ontsmetten uitsluitend 70 % isopropanol.
	X Trek het dopje van de prikpen (zie 2).
	X Trek de lancettenhouder uit de prikpen (zie 0).

Reinigen
	X Bevochtig een doek lichtjes met water.
	X Maak de prikpen en het dopje goed schoon. Maak 
de prikpen alleen aan de buitenkant schoon (zie q) 
en het dopje zowel aan de buitenkant als aan de 
binnenkant (zie w).

Antes de começar
Leia estas instruções de utilização antes de colher 
uma gota de sangue da ponta do dedo.

As informações que descrevem uma situação em que 
exista um risco grave previsível associado ao uso do 
dispositivo, são precedidas do seguinte título:

 W ADVERTÊNCIA

As informações referentes a qualquer cuidado especial 
a adotar para uma utilização segura e eficaz do 
dispositivo ou para evitar danos no dispositivo, que 
possam resultar do uso, incluindo uso incorreto, são 
precedidas pelo seguinte título:

 W PRECAUÇÃO

 W ADVERTÊNCIA
Perigo de asfixia
Este produto contém peças pequenas, que podem 
ser engolidas.
Conserve este produto fora do alcance de pessoas 
que o possam engolir as peças pequenas, por 
exemplo crianças.

Risco de infeção
Durante a colheita de uma gota de sangue, o 
dispositivo de punção pode entrar em contacto com 
o sangue. 
Para prevenir a transmissão de infeções, o dispositivo 
de punção não pode ser utilizado por outras pessoas, 
incluindo familiares. Os profissionais de saúde não 
podem utilizar o dispositivo de punção para colher 
sangue de várias pessoas.

Risco de infeção
O dispositivo de punção ou cartucho de lancetas 
entrou em contacto com o sangue e possui pontas 
aguçadas salientes, devido a danos.
Para prevenir a transmissão de infeções, verifique se 
o dispositivo de punção ou o cartucho de lancetas 
apresentam danos. Elimine um dispositivo de punção 
ou cartucho de lancetas danificados como material 
infecioso, de acordo com a regulamentação aplicável 
no seu país. 

P Instruções de utilização

Utilização prevista
Dispositivo de punção
O dispositivo de punção Accu-Chek FastClix é um 
dispositivo para colheita fácil e praticamente indolor 
de sangue capilar da ponta do dedo. O dispositivo 
de punção Accu-Chek FastClix destina-se apenas a 
uso pessoal! Por isso, só pode ser utilizado para a 
colheita de sangue da mesma pessoa. Existe o risco 
de transmissão de infeção se o dispositivo de punção 
for utilizado por outras pessoas, incluindo familiares ou 
se for usado por profissionais de saúde para colher 
sangue de várias pessoas. Por conseguinte, este 
dispositivo de punção não é adequado para utilização 
profissional em unidades de cuidados de saúde. O 
produto não é estéril. 
As pessoas que efetuam a automonitorização da 
diabetes são considerados grupo-alvo. 

Lanceta
Um cartucho de lancetas contém seis lancetas 
Accu-Chek FastClix. O cartucho de lancetas destina-se 
a ser utilizado com o dispositivo de punção Accu-Chek 
FastClix. O cartucho de lancetas é uma peça 
descartável. Cada lanceta destina-se a ser utilizada 
apenas uma vez. O cartucho de lancetas Accu-Chek 
FastClix contém 6 lancetas e destina-se a ser utilizado 
com o dispositivo de punção Accu-Chek FastClix para a 
colheita fácil e praticamente indolor de sangue capilar. 
O cartucho de lancetas é um artigo descartável, que 
contém 6 lancetas, cada uma destinada a ser utilizada 
apenas uma vez. Cada lanceta possui uma tampa de 
proteção que garante a sua esterilidade até à primeira 
utilização. As lancetas são esterilizadas por irradiação. 
O cartucho de lancetas usado está protegido contra 
reutilização.

Características do dispositivo de punção
O dispositivo de punção possui 11 profundidades 
de penetração diferentes, que permitem adaptar a 
profundidade de penetração à textura da sua pele. 
O botão de disparo permite armar o dispositivo 
de punção e disparar uma lanceta num só passo. 
Quando se dispara uma lanceta, esta penetra na pele. 
Introduz-se um cartucho de lancetas com 6 lancetas 
no dispositivo de punção. É possível colher sangue 
utilizando uma lanceta estéril nova, 6 vezes, antes de 
ser necessário substituir o cartucho de lancetas.

Limpeza
	X Humedeça um pano com água.
	X Limpe o dispositivo de punção e a tampa 
minuciosamente. Limpe o dispositivo de punção 
somente por fora (ver q ) e a tampa por fora e por 
dentro (ver w ).
	X Seque o dispositivo de punção e a tampa com um 
pano seco.

Desinfeção
	X Humedeça um pano com isopropanol a 70 %.
	X Limpe o dispositivo de punção e a tampa minuciosa-
mente, cada um durante 2 minutos. Limpe o 
dispositivo de punção somente por fora e a tampa 
por fora e por dentro.
	X Coloque novamente a tampa.
	X Embrulhe todo o dispositivo de punção no pano. 
	X Deixe o dispositivo de punção embrulhado durante 
8 minutos.
	X Desembrulhe o dispositivo de punção e deixe-o 
secar ao ar. 

Eliminar o dispositivo de punção

 W PRECAUÇÃO
Risco de infeção
O dispositivo de punção esteve em contacto com 
sangue e foi eliminado inadequadamente.
Para prevenir a transmissão de infeções, elimine 
os dispositivos de punção usados como material 
infecioso, de acordo com a regulamentação aplicável 
no seu país.

Durante a colheita de uma gota de sangue, o 
dispositivo de punção pode entrar em contacto com 
o sangue. Por isso, um dispositivo de punção usado 
apresenta risco de infeção. 
Elimine um dispositivo de punção não utilizado como 
lixo plástico.
Para informações sobre uma eliminação adequada, 
contacte o município ou a autoridade local.

Locais alternativos para colheita de sangue
Pode colher o sangue capilar para medições de 
glicemia não só nas pontas dos dedos, mas também 
em outras partes do corpo (palma da mão, antebraço, 
braço, barriga da perna ou coxa), um procedimento 
que é designado por teste em locais alternativos (em 
inglês: Alternative Site Testing, abreviado como: AST). 
Para poder colher sangue capilar de outras partes 
do corpo tem de substituir a tampa habitual por uma 
tampa especial, a tampa AST Accu-Chek FastClix. 

Informações de encomenda
Contacte a assistência a clientes (consultar a secção 
Assistência a clientes ), se desejar encomendar um 
dispositivo de punção Accu-Chek FastClix, cartuchos 
de lancetas Accu-Chek FastClix ou uma tampa AST 
Accu-Chek FastClix.

Reporte de incidentes graves
Para um paciente/utilizador/terceiro na União Europeia 
e em países com regulamentação idêntica; se durante 
ou em resultado do uso deste dispositivo, ocorrer um 
incidente grave, agradecemos que o comunique ao 
fabricante e às autoridades do seu país. 

 W PRECAUÇÃO
Risco de infeção
O local de punção não foi limpo.
Antes de colher sangue, limpe o local de punção.

Risco de infeção
A data limite de utilização da lanceta expirou.
Utilize apenas lancetas que estejam dentro da data 
limite de utilização. A data limite de utilização está 
impressa na embalagem, junto ao símbolo E.

Em geral, é possível recolher sangue de qualquer 
dedo. Certos dedos podem não ser adequados, por 
exemplo, se houver uma infeção cutânea ou da unha. 
Recomendamos a colheita de sangue capilar nas 
partes laterais das pontas dos dedos, em virtude de 
essas zonas serem as menos sensíveis à dor. Utilize 
uma nova lanceta cada vez que colher sangue, de 
modo que a colheita seja praticamente indolor.
Utilize o dispositivo de punção apenas com a tampa 
colocada. Se a tampa não estiver colocada, a lanceta 
penetra a uma profundidade excessiva e a punção 
pode tornar-se dolorosa.
	X Pressione o dispositivo de punção com firmeza 
contra o local de punção selecionado (ver 7 ).
	X Prima o botão de disparo até ao fim (ver 8 ).

A lanceta é ejetada e penetra na pele.
	X Massajar suavemente o dedo, no sentido da ponta, 
para incentivar a formação de uma gota de sangue.

A quantidade de sangue depende da profundidade 
de penetração e da pressão exercida para manter o 
dispositivo de punção contra a pele.
No caso de não emergir sangue suficiente, aplique 
mais pressão no dispositivo de punção quando voltar 
a colher sangue. Se isso não for suficiente, aumente a 
profundidade de penetração progressivamente.
Se emergir demasiado sangue, diminua a profundidade 
de penetração.
	X Meça a glicemia imediatamente após a colheita de 
sangue, de acordo com as instruções de utilização 
do seu aparelho de medição da glicemia.

De seguida, recomendamos que proteja o local de 
punção para o manter limpo.

Carregar uma nova lanceta
Se já tiver utilizado o dispositivo de punção para colher 
sangue, vai necessitar de uma nova lanceta quando 
colher sangue novamente.
	X Empurre a patilha no lado do dispositivo de punção 
na direção de A até ao batente e depois novamente 
na direção de B (ver 9 ).

A lanceta seguinte está agora pronta a utilizar.
O visor junto à patilha apresenta o novo número de 
lancetas disponíveis, que diminuiu uma unidade, por 
exemplo, de 5 para 6.
	X Proceda como indicado no passo anterior cada vez 
que precisar de mudar de lanceta.

Cada vez que carregar uma nova lanceta, o número 
de lancetas disponíveis indicado no visor diminui uma 
unidade, por exemplo, de 4 para 3. Depois de carregar 
a sexta e última lanceta, o visor indica 1.

 W PRECAUÇÃO
Risco de ferimento
O contacto da pele com o dispositivo de punção, 
com o cartucho de lancetas ou com a lanceta pode 
provocar irritação cutânea.
Se a sua pele ficar irritada ou inflamada, consulte o 
profissional de saúde que o assiste.

Risco de ferimento
A agulha da lanceta está danificada devido a 
utilização numa superfície rígida.
Utilize a lanceta apenas para colher uma gota de 
sangue.

Risco de ferimento
Existem partes do dispositivo de punção, como o 
botão de disparo, por exemplo, que podem saltar do 
dispositivo de punção durante a utilização.
Não aponte o dispositivo de punção à cara ou a 
outras pessoas.

Se o dispositivo de punção ou o cartucho de lancetas 
caírem ao chão ou estiverem expostos a outros 
impactos mecânicos, verifique se apresentam danos, 
por exemplo, fissuras. Não os utilize se estiverem 
danificados.
Utilize apenas cartuchos de lancetas Accu-Chek 
FastClix no dispositivo de punção Accu-Chek FastClix. A 
utilização de outras lancetas ou cartuchos de lancetas 
pode prejudicar o funcionamento do dispositivo de 
punção ou inutilizá-lo.

Preparação
	X Lave as mãos com água quente e sabão antes 
de colher sangue (ver 1 ). Seque bem as mãos. 
Isto reduz a contaminação do local de punção e 
estimula a circulação sanguínea.

Introduzir o cartucho de lancetas
Para colher sangue com o dispositivo de punção é 
necessário inserir um cartucho de lancetas.

 W ADVERTÊNCIA
Risco de infeção
As lancetas de um cartucho de lancetas danificado 
poderão deixar de estar estéreis.
Se o cartucho de lancetas estiver danificado ou 
apresentar fissuras não o utilize para colher sangue.

	X Retire a tampa do dispositivo de punção (ver 2 ).
	X Insira um novo cartucho de lancetas – com a ponta 
branca para a frente – no dispositivo de punção 
(ver 3 ).

Não insira o cartucho de lancetas e pressione o botão 
de disparo ao mesmo tempo. Não insira o cartucho 
de lancetas com o botão de disparo apoiado numa 
superfície, por exemplo, no tampo de uma mesa. Se 
o fizer, poderá ejetar uma lanceta que o pode picar 
acidentalmente.
O cartucho de lancetas está corretamente introduzido 
quando estiver completamente inserido no dispositivo 
de punção e apenas for visível o rebordo saliente do 
cartucho na parte da frente (see 3 ).
	X Coloque novamente a tampa. Nesta operação, a 
ranhura no rebordo da tampa e a reentrância com o 
indicador de profundidade de penetração (quadrado 
prateado) têm de encaixar (ver 4 ). 

Última atualização
2021-03

Assistência a clientes
Portugal
Linha de Assistência a Clientes 800 200 265  
(dias úteis: 8h30 – 18h30)
www.accu-chek.pt

B Consultar as instruções de utilização 
impressas ou em formato eletrónico.

w Atenção, consultar as notas de 
segurança existentes nas instruções 
de utilização deste produto. 
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aplicável à UE 

Substituir um cartucho de lancetas usado
Depois de utilizar a sexta e última lanceta, é necessário 
substituir o cartucho de lancetas usado por um novo.
	X Retire a tampa do dispositivo de punção (ver 2 ).
	X Retire o cartucho de lancetas do dispositivo de 
punção (ver 0 ).

Um cartucho de lancetas usado apresenta uma faixa 
vermelha no cilindro branco. Um cartucho de lancetas 
usado possui um sistema de bloqueio incorporado que 
impede a sua reutilização. Os cartuchos de lancetas 
usados podem ser descartados no lixo doméstico, caso 
não exista outra regulamentação aplicável no seu país.
	X Insira um cartucho de lancetas novo (consulte a 
secção Introduzir o cartucho de lancetas).

Condições de funcionamento
Utilize o dispositivo de punção e os acessórios nas 
seguintes condições de funcionamento:
• Intervalo de temperatura: +5 a +45 °C
• Intervalo de humidade relativa: 5 a 90 %

Armazenar o dispositivo de punção e as 
lancetas

Não guarde o dispositivo de punção e os cartuchos de 
lancetas a temperaturas extremas, por exemplo, no 
interior de um carro sujeito a temperaturas elevadas. 
Se o fizer, pode comprometer o funcionamento do 
dispositivo de punção e dos cartuchos de lancetas.

Limpar e desinfetar o dispositivo de punção 
e a tampa

 W PRECAUÇÃO
Risco de infeção
O dispositivo de punção e a tampa podem ter estado 
em contacto com sangue. 
Para prevenir a transmissão de infeções, limpe e 
desinfete sempre o dispositivo de punção e a tampa 
antes de outra pessoa os manusear, por exemplo, 
para o ajudar.

Para prevenir a transmissão de infeções, deverá limpar 
e desinfetar regularmente o dispositivo de punção e 
a tampa:
• pelo menos, uma vez por semana;
• sempre que existir sangue no dispositivo de punção 

ou na tampa;
• antes de alguém manusear o dispositivo de punção, 

por exemplo, para o ajudar.
Necessita de panos sem pelos, nos quais possa 
embrulhar a todo o dispositivo de punção, de água e 
de isopropanol a 70 %.
Antes de desinfetar o dispositivo de punção e a tampa, 
é necessário limpá-los para eliminar resíduos de 
sangue e outra sujidade. 
Para não danificar o dispositivo de punção e a tampa:
• Não mergulhe o dispositivo de punção e a tampa 

em líquidos.
• Para limpar, utilize apenas água e para desinfetar, 

apenas isopropanol a 70 %.
	X Retire a tampa do dispositivo de punção (ver 2 ).
	X Retire o cartucho de lancetas do dispositivo de 
punção (ver 0 ).

A tampa está colocada corretamente quando estiver 
deslizada até ao batente e se ouvir e sentir o ponto 
de encaixe.

A tampa apenas pode ser colocada corretamente 
até ao batente se o cartucho de lancetas estiver 
introduzido completamente no dispositivo de punção. 
Não aplique força para colocar a tampa pois poderá 
danificar a tampa e o dispositivo de punção. Em vez 
disso, corrija a posição do cartucho de lancetas.

Cada cartucho de lancetas contém 6 lancetas. A 
primeira lanceta está agora pronta a utilizar. O visor 
das lancetas disponíveis apresenta o número 6, ou 
seja, estão agory disponíveis 6 lancetas (ver 5 ).

Dica
Não retire o cartucho de lancetas antes de ter utilizado 
as 6 lancetas. Uma vez retirado do dispositivo de 
punção, o cartucho de lancetas não pode voltar a ser 
introduzido.

Regular a profundidade de penetração
É possível definir 11 profundidades de penetração 
(0,5 a 5,5). O quadrado prateado (indicador da 
profundidade de penetração) no dispositivo de punção 
indica a profundidade de penetração selecionada. 
Quanto maior for o número, maior será a profundidade 
de penetração. 

Se ainda não tiver experiência na utilização deste 
dispositivo de punção, recomendamos a seleção de 
uma profundidade de penetração baixa, como a 2. 

 W ADVERTÊNCIA
Risco de ferimento
Se a profundidade de penetração for demasiado alta, 
a punção poderá ferir crianças.
Consulte o profissional de saúde que acompanha 
a criança antes de utilizar o dispositivo de punção 
pela primeira vez. Comece pela profundidade de 
penetração mais baixa.

	X Rode a tampa até a profundidade de penetração 
desejada ficar alinhada com o indicador (ver 6 ).

Colher uma gota de sangue

 W ADVERTÊNCIA
Risco de infeção
A lanceta foi utilizada várias vezes para colher 
sangue.
Para prevenir a transmissão de infeções, utilize a 
lanceta para colher sangue apenas uma vez.

Risco de infeção
Existem poucas circunstâncias em que a lanceta não 
é recolhida para o interior do dispositivo de punção 
após a colheita de sangue. 
Para prevenir a transmissão de infeções, verifique 
se a lanceta não fica saliente em relação à tampa 
do dispositivo após a colheita de sangue. Se a 
lanceta ficar saliente em relação à tampa, ponha 
o dispositivo de punção de lado cuidadosamente. 
Mantenha o dispositivo de punção em local seguro e 
contacte a assistência a clientes.

El capuchón está colocado correctamente cuando está 
introducido hasta el tope y se ha escuchado y notado 
perceptiblemente que ha encajado.

El capuchón solo puede colocarse correctamente hasta 
el tope cuando el cartucho de lancetas está introducido 
por completo en el dispositivo de punción. No aplique 
fuerza para colocar el capuchón, ya que esto podría 
dañar el capuchón y el dispositivo de punción. En lugar 
de ello, corrija la posición del cartucho de lancetas.

Cada cartucho de lancetas contiene 6 lancetas. 
Ahora la primera lanceta está lista para ser usada. La 
ventana que indica el número de lancetas disponibles 
muestra el número 6; ahora hay 6 lancetas disponibles 
(vea 5 ).

Consejo
No extraiga el cartucho de lancetas hasta que haya 
usado las 6 lancetas. Una vez extraído del dispositivo 
de punción, no es posible volver a insertar el cartucho 
de lancetas.

Ajustar la profundidad de punción
Es posible ajustar 11 profundidades de punción (de 
0,5 a 5,5). El cuadrado plateado (marca indicadora 
de la profundidad de punción) del dispositivo de 
punción indica la profundidad de punción ajustada 
actualmente. Cuanto más grande es el número, mayor 
es la profundidad de punción. 

Si aún no tiene experiencia con este dispositivo de 
punción, le recomendamos que ajuste una profundidad 
de punción baja como, p. ej., 2. 

 W ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones
Si la profundidad de punción es excesiva, la punción 
puede causar daños en niños. 

Antes de utilizar el dispositivo de punción en niños 
por primera vez, consulte con su personal sanitario. 
Empiece por la menor profundidad de punción.

	X Gire el capuchón hasta que la profundidad de 
punción deseada se encuentre en la marca (vea 6 ).

Obtener una gota de sangre

 W ADVERTENCIA
Riesgo de infección
La lanceta se ha utilizado varias veces para obtener 
sangre.
Para evitar la transmisión de infecciones, utilice la 
lanceta para obtener sangre una única vez.

Riesgo de infección
En casos raros, la lanceta no se vuelve a introducir 
en el dispositivo de punción después de obtener la 
sangre. 
Para evitar la transmisión de infecciones, compruebe 
que la lanceta no sobresale del capuchón después 
de obtener sangre. Si la lanceta sobresale del 
capuchón, ponga el dispositivo de punción a un lado 
con cuidado. Mantenga el dispositivo de punción 
fuera del alcance y póngase en contacto con el 
servicio de atención al cliente.

e Instrucciones de uso

Uso previsto

Dispositivo de punción
El dispositivo de punción Accu-Chek FastClix es un 
dispositivo para la obtención sencilla y prácticamente 
indolora de sangre capilar de la yema del dedo. ¡El 
dispositivo de punción Accu-Chek FastClix solo es apto 
para uso personal! Debe ser utilizado únicamente para 
obtener sangre siempre de la misma persona. Existe 
el riesgo de transmitir infecciones si el dispositivo de 
punción es utilizado por otras personas, incluso si son 
de la misma familia, o el personal sanitario utiliza el 
dispositivo de punción para obtener sangre de distintos 
pacientes. Por ello, este dispositivo de punción no es 
adecuado para el uso profesional en establecimientos 
sanitarios. Este producto no es estéril. 
Se considera como grupo objetivo a las personas que 
realizan un autocontrol de la diabetes. 

Lanceta
Un cartucho contiene seis lancetas Accu-Chek FastClix. El 
cartucho de lancetas está previsto para ser utilizado con 
el dispositivo de punción Accu-Chek FastClix. El cartucho 
de lancetas es una pieza desechable. Cada lanceta está 
diseñada para ser utilizada una única vez. El cartucho 
de lancetas Accu-Chek FastClix contiene 6 lancetas 
y está previsto para ser utilizado con el dispositivo de 
punción Accu-Chek FastClix para la obtención sencilla 
y prácticamente indolora de sangre capilar. El cartucho 
de lancetas es un producto desechable con 6 lancetas 
previstos para ser utilizadas únicamente una vez. Cada 
lanceta dispone de una tapa protectora que garantiza 
su esterilidad hasta el primer uso. Las lancetas se han 
esterilizado utilizando irradiación. El cartucho de lancetas 
usado está protegido contra la reutilización.

Características del dispositivo de punción
El dispositivo de punción tiene 11 profundidades de 
punción distintas, esto permite adaptar la profundidad 
de punción a los diferentes tipos de piel. Con el botón 
disparador se puede tensar el dispositivo de punción 
y disparar una lanceta en un solo paso. Cuando se 
dispara una lanceta, esta penetra en la piel. En el 
dispositivo de punción se coloca un cartucho de 
lancetas con 6 lancetas. Se puede obtener sangre con 
una lanceta nueva estéril 6 veces antes de que sea 
necesario reemplazar el cartucho de lancetas.

	X Retire el cartucho de lancetas del dispositivo de 
punción (vea 0 ).

Limpieza
	X Humedezca un paño ligeramente con agua.
	X Limpie a fondo el dispositivo de punción y el 
capuchón. Limpie el dispositivo de punción solo por 
fuera (vea q ) y el capuchón por fuera y por dentro 
(vea w ).
	X Seque el dispositivo de punción y el capuchón con 
un paño seco.

Desinfección
	X Humedezca bien un paño con isopropanol al 70 %.
	X Limpie a fondo el dispositivo de punción y el 
capuchón durante 2  minutos. Limpie el dispositivo 
de punción solo por fuera y el capuchón por fuera 
y por dentro.
	X Vuelva a colocar el capuchón.
	X Envuelva el dispositivo de punción completamente 
en el paño. 
	X Deje el dispositivo de punción 8 minutos envuelto 
en el paño.
	X Después, saque el dispositivo de punción del paño y 
deje que seque al aire. 

Eliminación del dispositivo de punción

 W PRECAUCIÓN
Riesgo de infección
El dispositivo de punción ha entrado en contacto con 
sangre y se ha eliminado de manera inapropiada.
Para evitar la transmisión de infecciones, deseche 
el dispositivo de punción usado como material 
infeccioso de acuerdo con el reglamento aplicable 
en su país.

Al obtener una gota de sangre, el dispositivo de 
punción puede entrar en contacto con sangre. Por lo 
tanto, un dispositivo de punción usado conlleva un 
riesgo de infección. 
Deseche un dispositivo de punción sin usar como 
residuo plástico.
Para obtener información sobre la eliminación correcta, 
póngase en contacto con el ayuntamiento o autoridad 
local competente.

Lugares alternativos para la obtención de 
sangre

La sangre capilar para mediciones de glucemia no 
solo se puede obtener de las yemas de los dedos, sino 
también de otras partes del cuerpo (pulpejo, antebrazo, 
brazo, pantorrilla o muslo), la denominada medición en 
lugares alternativos (en inglés: Alternative Site Testing, 
abreviado: AST). Para poder obtener sangre capilar 
de otras partes del cuerpo, es necesario sustituir 
el capuchón normal por un capuchón especial: el 
capuchón AST Accu-Chek FastClix. 

Informaciones para el pedido
Póngase en contacto con el servicio de atención al 
cliente (vea el apartado Servicio de atención al cliente) 
para pedir un dispositivo de punción Accu-Chek 
FastClix, cartuchos de lancetas Accu-Chek FastClix o 
un capuchón AST Accu-Chek FastClix.

 W PRECAUCIÓN
Riesgo de infección
No se ha limpiado el sitio de punción.
Limpie el sitio de punción antes de obtener sangre.

Riesgo de infección
La fecha de caducidad de la lanceta ha expirado.
Utilice únicamente lancetas cuya fecha de caducidad 
no haya expirado. La fecha de caducidad está 
impresa junto al símbolo E en el envase.

Por regla general se puede obtener sangre de cualquier 
dedo. No obstante, algunos dedos pueden resultar 
inadecuados para ello, p. ej. si presentan una infección 
de la piel o de la uña. Recomendamos obtener la 
sangre capilar de los lados de la yema del dedo, dado 
que son los sitios menos sensibles al dolor. Utilice una 
lanceta nueva cada vez que obtenga sangre para que 
la obtención sea prácticamente indolora.
Utilice el dispositivo de punción exclusivamente con el 
capuchón puesto. Sin capuchón, la lanceta penetrará 
demasiado profundamente y la punción puede resultar 
muy dolorosa.
	X Presione bien el dispositivo de punción contra el 
sitio de punción deseado (vea 7 ).
	X Presione el botón disparador completamente hacia 
abajo (vea 8 ).

La lanceta se dispara y penetra en la piel.
	X Ayude a que se forme una gota de sangre frotando 
el dedo en dirección a la yema del dedo.

La cantidad de sangre que sale depende de la 
profundidad de punción y de la presión con la que se 
coloca el dispositivo de punción sobre la piel.
Si no sale suficiente sangre, presione aún más el 
dispositivo de punción la siguiente vez que extraiga 
sangre. Si esa medida no es suficiente, aumente 
paulatinamente la profundidad de punción.
Si sale demasiada sangre, disminuya la profundidad 
de punción.
	X Inmediatamente después de obtener la sangre 
realice la medición de glucemia como se indica en 
las instrucciones de uso de su medidor de glucemia.

Le recomendamos proteger a continuación el sitio de 
punción contra la suciedad.

Preparar una lanceta nueva
Si ya ha utilizado el dispositivo de punción para obtener 
sangre, necesitará una lanceta nueva la próxima vez 
que obtenga sangre.
	X Mueva la palanquita en la parte lateral del 
dispositivo de punción hasta el tope en la dirección 
A y después de nuevo en la dirección B (vea 9 ).

Ahora la siguiente lanceta está lista para ser usada.
La ventana junto a la palanquita muestra el nuevo 
número de lancetas disponibles, que ha disminuido en 
una, por ejemplo, 5 en lugar de 6.
	X Proceda como en el paso anterior cada vez que 
necesite cambiar la lanceta.

Cada vez que se prepara una lanceta nueva, el número 
de lancetas disponibles mostrado en la ventana 
se reduce en una, por ejemplo, de 4 a 3. Cuando 
haya preparado la sexta y última lanceta la ventana 
mostrará 1.

 W PRECAUCIÓN
Riesgo de lesiones
El contacto del dispositivo de punción, el cartucho 
de lancetas o la lanceta con la piel puede causar 
irritación cutánea.
En caso de irritación o inflamación de la piel, 
consulte al personal sanitario que le atiende.

Riesgo de lesiones
La aguja de la lanceta está dañada debido al uso 
sobre una superficie dura.
Utilice la lanceta únicamente para obtener una gota 
de sangre.

Riesgo de lesiones
Algunas piezas del dispositivo de punción, como 
por ejemplo el botón disparador, pueden dispararse 
durante el uso.
No apunte el dispositivo de punción hacia su cara o 
otras personas.

Si el dispositivo de punción o el cartucho de lancetas 
se ha caído o ha estado expuesto a otras tensiones 
mecánicas, verifique que no tenga daños, por ejemplo, 
grietas. No los utilice si están dañados.
Inserte únicamente cartuchos de lancetas Accu-Chek 
FastClix en el dispositivo de punción Accu-Chek 
FastClix. Otras lancetas u otros cartuchos de lancetas 
pueden perjudicar el funcionamiento del dispositivo de 
punción o incluso destruirlo.

Preparación
	X Lávese las manos con agua caliente y jabón antes 
de obtener la sangre (vea  1 ). Séquese bien las 
manos. Así se aminora el ensuciamiento del sitio 
de punción y se estimula la circulación sanguínea.

Insertar el cartucho de lancetas
Para poder obtener sangre con el dispositivo de 
punción, debe introducir un cartucho de lancetas.

 W ADVERTENCIA
Riesgo de infección
Es posible que las lancetas de un cartucho de 
lancetas dañado ya no sean estériles.
Si el cartucho de lancetas está dañado o tiene 
grietas, no lo utilice para obtener sangre.

	X Retire el capuchón del dispositivo de punción 
(vea 2 ).
	X Inserte un cartucho de lancetas nuevo – con el 
extremo blanco por delante – en el dispositivo de 
punción (vea 3 ).

No inserte un cartucho de lancetas y pulse el botón 
disparador al mismo tiempo. No inserte un cartucho 
de lancetas con el botón disparador apoyado sobre 
una superficie, por ejemplo, encima de una mesa. Si 
lo hiciera, posiblemente se dispararía una lanceta que 
podría pincharle de forma involuntaria.
El cartucho de lancetas está insertado correctamente 
cuando está completamente dentro del dispositivo 
de punción y solo el borde saliente sobresale del 
dispositivo de punción en la parte frontal (vea 3 ).
	X Vuelva a colocar el capuchón. Asegúrese de que 
la muesca en el borde del capuchón y el arco con 
la marca indicadora de la profundidad de punción 
(cuadrado plateado) se enlacen (vea 4 ). 

Antes de empezar
Lea estas instrucciones de uso antes de obtener una 
gota de sangre de la yema del dedo.

La información que describe una situación en la 
que existe un peligro previsible grave con el uso del 
producto va precedida del siguiente encabezamiento:

 W ADVERTENCIA

La información relativa a cualquier cuidado especial 
que deba realizar para el uso seguro y efectivo del 
producto, o para evitar daños al producto que puedan 
ocurrir como resultado de su uso, incluido el uso 
indebido, se indica con el siguiente encabezamiento:

 W PRECAUCIÓN

 W ADVERTENCIA
Peligro de asfixia
Este producto contiene piezas pequeñas que pueden 
ser tragadas.
Mantenga este producto fuera del alcance de 
personas que puedan tragar las piezas pequeñas, 
por ejemplo, niños pequeños.

Riesgo de infección
Al obtener una gota de sangre, el dispositivo de 
punción puede entrar en contacto con sangre. 
Para evitar la transmisión de infecciones, el 
dispositivo de punción no debe ser utilizado por 
otras personas, ni siquiera por miembros de la 
misma familia. El personal sanitario no debe utilizar 
el dispositivo de punción para obtener sangre de 
distintos pacientes.

Riesgo de infección
El dispositivo de punción o el cartucho de lancetas 
ha estado en contacto con sangre y tiene elementos 
punzantes que sobresalen a causa de daños.
A fin de evitar la transmisión de infecciones, 
compruebe si el dispositivo de punción y el cartucho 
de lancetas presentan daños. Deseche un dispositivo 
de punción o un cartucho de lancetas dañado como 
material infeccioso de acuerdo con el reglamento 
aplicable en su país. 

Notificación de incidentes graves
Para un paciente/usuario/tercero en la Unión Europea 
y en países con un régimen normativo idéntico: si, 
durante el uso de este dispositivo o como resultado 
de su uso, se ha producido un incidente grave, 
comuníquelo al fabricante y a su autoridad nacional. 
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B Consúltense las instrucciones de 
uso o las instrucciones de uso 
electrónicas

w Precaución, observe las advertencias 
de seguridad en las instrucciones de 
uso del producto. 

E Fecha de caducidad 

S Esterilizado utilizando irradiación 

D Utilizar una sola vez 

9 Un solo paciente – uso múltiple

7 Producto sanitario

M Fabricante 

6 Identificador único del producto

R Número de catálogo 

L Número de lote 

c Cumple las disposiciones de la 
legislación aplicable de la UE 

Reemplazar un cartucho de lancetas usado
Cuando haya usado la sexta y última lanceta tendrá 
que reemplazar el cartucho de lancetas usado por uno 
nuevo.
	X Retire el capuchón del dispositivo de punción 
(vea 2 ).
	X Retire el cartucho de lancetas del dispositivo de 
punción (vea 0 ).

En los cartuchos de lancetas usados se ve una raya 
roja en el cilindro blanco. Un cartucho de lancetas 
usado tiene un bloqueo de seguridad que evita que 
pueda ser insertado de nuevo. Puede desechar los 
cartuchos de lancetas usados en la basura doméstica, 
si las normas locales vigentes lo permiten.
	X Inserte un cartucho de lancetas nuevo (vea el 
apartado Insertar el cartucho de lancetas).

Condiciones de funcionamiento
Utilice el dispositivo de punción incluidos sus accesorios 
bajo las siguientes condiciones de funcionamiento:
• Rango de temperatura: entre +5 y +45 °C
• Rango de humedad relativa: entre 5 y 90 %

Almacenamiento del dispositivo de punción 
y los cartuchos de lancetas

No almacene el dispositivo de punción y el cartucho 
de lancetas a temperaturas elevadas, por ejemplo en 
el coche con exceso de calor. Eso podría perjudicar 
el funcionamiento del dispositivo de punción y de los 
cartuchos de lancetas.

Limpiar y desinfectar el dispositivo de 
punción y el capuchón

 W PRECAUCIÓN
Riesgo de infección
El dispositivo de punción y el capuchón pueden 
haber entrado en contacto con sangre. 
Para evitar la transmisión de infecciones, limpie y 
desinfecte el dispositivo de punción y el capuchón 
siempre antes de que otra persona lo toque, por 
ejemplo, para ayudarle.

Para evitar la transmisión de infecciones, debe limpiar 
y desinfectar regularmente el dispositivo de punción y 
el capuchón:
• por lo menos una vez por semana,
• cuando estén manchados de sangre,
• siempre antes de que otra persona toque el 

dispositivo de punción, por ejemplo, para ayudarle.
Para ello necesitará un paño sin pelusa en el que 
pueda envolver el dispositivo de punción por completo, 
agua e isopropanol al 70 %.
Antes de desinfectar el dispositivo de punción y el 
capuchón es necesario limpiarlos para eliminar restos 
de sangre y suciedad. 
Para evitar daños en el dispositivo de punción y en el 
capuchón:
• No sumerja el dispositivo de punción ni el capuchón 

en los fluidos.
• Utilice únicamente agua para la limpieza e 

isopropanol al 70 % para la desinfección.
	X Retire el capuchón del dispositivo de punción 
(vea 2 ).
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